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SREDINE
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021/6403-181; 021/6398-060; Fax:02 1/6398-929

Metode ispitivanja

Zakonska regulativa:

Standardi:

Resenje o ovlaséenju
struéne organizacije

Sertifikat o akreditaciji

Ukupan broj strana
Datum ispitivanja
Ovlaséeno lice za

potpisivanje izvestaja
Broj zahteva/ugovora
narucioca merenja

Lica koja su
prisustvovala meren ju

zzs@institutvatrogas.co.rs; www.institutvalrogas.co.rs

Postupci ocenjivanja

SRPS ISO 1996-2 (2010): Akustika — Opis, merenje i ocenjivanje buke y

Zivotnoj sredini — Deg 2: Odredivanje nivoa buke

dopuna od 88/ 10)

1. Zakon o zastiti od buke U Zivotnoj sredinj ("Sl.glasnik RS" br.36/09, i

u Zivotnoj sredinj

2. Pravilnik o metodama merenja buke, sadrZini i obimy izvestaja o merenju

buke ("Sl.glasnik RS" br.72/2010)

3. Uredba o indikatorima buke, graniénim vrednostima, metodama za

ocenjivanje indikatora buke, uznemiravanja i tetn
sredini ("Sl.glasnik RS" br.75/2010)

4. Pravilnik o metodologiji za odredivanje akustikih zona ("Sl.glasnik RS"

br.72/2010)

1. SRPS ISO 1996-1 (2010)
2. SRPS ISO 1996-2 (2010)

Resenje za merenje buke u Zivotnoj sredini Minista
zastite Zivotne sredine - broj: 353-01-021 78/2013-0

Sertifikat o akreditaciji laboratorije za ispitivanje od 28.09.20] 6. godine

Akreditacioni broj 01 - 173

10.11.2017.117.11.2017. godine
Aleksandar Nikoli¢
Opstinska uprava Bedej
17-375-3/3 0d 09.] 1.2017. god

Robert Butas predstavnik Opétinske uprave Becej,
Borislav Tatarski predstavnici Instituta Vatrogas

ih efekata buke y Zivotnoj

Istva energetike, razvoja i
5 0d 25.11.2013. godine.

Aleksandar Nikolié i
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1. Merilo nivoa zvuka - precizni integracioni merag zvuka (proizvodag

"BRUEL&K.L‘ER", tip 2250, klasa 1, serijski broj 2479722) koji odgovara

zahtevima IEC 61672-1;

2. Kondenzatorski mikrofon (proizyodag "BRUEL&KJER", tip 4189, klase L,

serijski broj 2676781) koji odgovara zahtevima IEC 61672-1 j SRPS
032.

Merni instrumenti
oprema

broj 01 203403)
5. Pretvarag apsolut
511; serijski broj 3

3. Izvestaj se ne sme umnozavati bez odobrenja Laboratorije. Kopija ovog
izvedtaja nije zvanign; dokument,

4. Sastavni deo ovog izvestaja su:
- ReSenje Ministarstva nauke i zastite Zivotne sredine kojim se utvrduje
ispunjenje propisanih uslova za merenje buke y Zivotnoj sredini:

- Izvestaj o ispitivanju Laboratorije;
- Sertifikat o akreditaciji Akreditacionog tela Srbije;
- Uverenja o ispravnosti/etaloniranju koriséenih mernih instrumenata

Napomene:
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1. ZADATAK MERENJA

vecernjeg nivoa buke y Zivotnoj sredini na prethodno definisanim mestima merenja koja su
odredena od strane narucioca, a nalaze se y Beceju na sledeéim lokacijama:

Na prostory ispred autobuske stanice ul. Danila Kjga br.10
Na uglu ul. Zelene ; ul. Danila Kiga

Na prostory ul. Glavne i ulasky u naselje 7 Sekretara SKOJ -a
U centralnom dely naselja 7 Sekretara SKOJ-a

Na uglu ul. Uroga Predi¢a i Zelene

Merenje nivoa buke izviditi u sklady sg Uredbom o indikatorima buke, grani¢nim
vrednostima, metodama Za ocenjivanje indikatora buke, uznemiravanja i $tetnih efekata buke y
Zivotnoj sredin; ("SL. glasnik RS", by 75/2010) i Pravilnikom 0 metodama merenja buke,
sadrZini i obimy izvestaja o merenju buke ("S]. glasnik RS", br. 72/2010).
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niske spratnosti.

Na ulazu y naselje 7 Sekretara SKQJ -a iz Glavne ulice, Prostor stambeno — trgovackog

karaktera. Okolne zgrade se razlikuju po Spratnosti, viSespratnice j prizemni objekti.

Lokacija sa velikim intezitetom saobracaja,

» U centralnom delu naselja 7 Skretara SKOlJ-a. Prostor Prvenstveno namenjem zg
kolektivno Stanovanje, sa nekoliko viSespratnica, degijim igralistem ; parking
prostorom za vozila.

» Ugao ul. Uroga Predica i Zelene ulice. Lokacija sa velikim intenzitetom saobracaja.
Podrugje stambeno — trgovackog karaktera, u blizinj srednje skole. Okolne zgrade se
razlikuju po spratnosti, alj preovladavaju objekti nize spratnosti,

Evidencija izvora buke - S obzirom Na unapred definisani zadatak odredivanja nivoa
buke u Zivotnoj sredini, kao izvor buke definige se komunalna buka, kao i saobradajna aktivnost
Na unapred definisanim mernim mestima u gradu,

Datum i ¢as merenja: 10.11.2017.god. za period merenja dan od 6% 4, 16% i
17.11.2017. za period merenja dan od 16% do 18 ; period merenja vese od 18% go 192

ReZim rada j poloZaj izvora buke — Evidencija o broju prolazaka, vozila tokom merenja je
data pojedina¢no uz svako merenje, kao i vrsta vozila koja su tom prilikom progla.

Opis mernog mesta, podatak o zoni j meteoroloski uslovi — 73 merna mesta je izabrano
pet lokacija.

L. Na prostoru ispred autobuske stanice, u ulici Danila Kisa. Merno mesto je izabrano preko

II. Na uglu ul. Zelene i ul. Danila Kisa, u neposrednoj blizini pesacke staze i kolovoza.
Merno mesto bez akusti¢nih prepreka i reflektujuéih povrsina y blizini, obuhvata buku od
saobracaja i ostalih komunalnih aktivnostj.

II.  Prostoru na ulasku u naselje 7 Sekretara SKOJ-a iz Glavne ulice. Merno mesto na zelenoj
povrsini, pored trotoara, bez akusti¢nih prepreka i reflektujuéih povrsina u blizini,
Obuhvaéen utivaj buke od saobtracaja i ostalih komunalnih aktivnostj.
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IV. U centralnom delu naselja 7 Sekretara SKOJ-a. Merno mesto je izabrano na zelenoj
povrsini, u blizini deijeg igralista, parkinga i kolovoza koji prolazi kroz naselje. Merno
mesto je udaljeno 100 m od prometne ulice i 15 m od najbliZe stambene zgrade.

V. Ugao ul. Urosa Prediéa i Zelene ulice. Merno mesto je izabrano pored pesacke staze u
blizini raskrsnice, kako bi se obuhvatio uticaj saobracajnih i drugih komunalnih
aktivnosti koje se desavaju na toj lokaciji.

Za posmatrane lokacije ne postoje podaci o izvrienom akustiénom zoniranju, pa je Institut
vatrogas za potrebe merenja buke u Zivotnoj sredini na pomenutim lokacijama odredio
akustiénu zonu prema Pravilniku o metodologiji za odredivanje akusti¢nih zona (.,SLglasnik
RS* br.72/2010) i prema Uredbi o indikatorima buke, grani¢nim vrednostima, metodama za
ocenjivanje indikatora buke, uznemiravanja i Stetnih efekata buke u Zivotnoj sredini ("Sl.
glasnik RS", br. 75/2010, Prilog 2, Tabela 1), grani¢na vrednost indikatora buke na otvorenom
prostoru je:

- Za merno mesto I Il IIl i V: Zona 5 — Gradski centar, zanatska, trgovacka,
administrativno upravna zona sa stanovima, zone duf autoputeva, magistralnih i
gradskih saobraéajnica.

- Za merno mesto IV: Zona 3 — Cisto stambeno podrudje

Spoljasnji meteorolo$ki uslovi
Period merenja Thin i
(10.11.2017.) (17.11.2017.)
Spoljna temperatura 90+ 10°C 13305°C
7 Relativna vlaznost vazduha 77.0 £5,0% 84,0+3,0%
Brzina vetra 1,5+0,17 m/s 2,5+0,5m/s
Atmosferski pritisak 1022 + 1,0 hPa 1022 +0,3hPa |
Padavine bez : bez £

Oznaka merne tatke — merna tadka - visina mikrofona je 1,5 m od povriine terena i na

udaljenosti veéoj od 5 m od ostalih objekata i drugih reflektujuéih povr§ina. Oznake mernih
taCaka su date rednim brojevima opisa mernih mesta.

Vremenski interval merenja — 15 min (na mernoj tacki).
Referentni vremenski interval — dan, vece i noé¢
Opis buke prema vremenskom toku — promenljiva, bez impulsa

Opis buke prema frekventnom sadrZaju — Sirokopojasna, u kojoj se ne Javljaju istaknuti
pojedinaéni tonovi

Odabrana dinami¢ka karakteristika instrumenta za merenje — fast

(Kalibraciona procedura, sprovedena je neposredno pre i posle svake serije merenja, na
frekvenciji od 1000 Hz i nazivnoj vrednosti zvucnog pritiska od 94,0 dB. Vrednosti odstupanja pri
kalibraciji za svaku seriju merenja, date su u tabelama ispod. (Vrednosti odstupanja su se nalazile
u opsegu vrednosti nivoa zvuénog pritiska deklarisanog u tehni¢koj dokumentaciji proizvodaéa.).
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DAN 10.11.2017 VECE 17.11.2017, Merna

jedinica (

Potetak ser. | Kraj ser, Poletak ser. | Kraj ser.

| Osetljivost: 45,85 45,34 45,14 45,78 mV/Pa f
[ Odstupanje: -0,04 -0,03 -0,06 0,02 dB ;‘

‘ mnoZenjem standardne merne nesigurnosti faktorom prekrivanja k = 2, 5 koji za pretpostavljenu
| normalny raspodelu odgovara nivoy poverenja od priblizno 95%,

[ Tabela 1 — merna nesigurnost /
%
| MERNA NESIGURNOST J
§ Oznaka |
,f Red. br. s Inszl(‘j!gr)lent X (dB) Y (dB) Z (dB) o: (dB) +20¢(dB) [
1

merenja

; Merna nesigurnost - izrajena Je kao progirena merna nesigurnost koja je dobijena /
|
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ISPITIVANJE ZIVOTNE SREDINE
T SEKTOR
ZA ZASTITU ZIVOTNE SREDINE
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021/6403-181; 02 1/6398-060; Fax:021/6398-929
zzs@institutvatrogas.co.rs; Wwww.institutvatrogas.co.rs
4. ZAKLJUCAK |
Tabela 4.1. - Period merenja: dan J
. | Grani¢na | Merodavni nivo
Merodavni :
Red. br. | Merno e R 2 vrednost buke prelazi
. ReZim rada izvora nivo buke | T
merenja | mesto dB(A) indikatora |grani¢nu vrednost
buke dB(A) nivoa buke
1 I Merenje Je vrseno pri evidentiranim 612 65 NE
komunalnim aktivnostima |
Merenje je vrieno pri evidentiranim .
' 2 2 komunalnim aktivnostima 67,6 63 DA
Merenje je vrieno pri evidentiranim
3 11 komunalnim aktivnostima 62,2 65 NE
Merenje je vrieno pri evidentiranim
. v komunalnim aktivnostima 51,2 S5 NE
Merenje je vrieno pri evidentiranim
E 5 ¥ komunalnim aktivnostima 63,1 o i
r £ ST T e
i 6 I Merenje Je vrseno pri t.:wdentlramm 63,1 65 NE
| komunalnim aktivnostima
- I Merenje Je vrseno pri Ff-wdentlramm 68,1 65 DA J
| komunalnim aktivnostima !
Merenje je vrieno pri evidentiranim f
’ e komunalnim aktivnostima b 63 e 5
Merenje je vrieno pri evidentiranim |
? ol komunalnim aktivnostima L3 = By
Merenje je vrieno pri evidentiranim f
g o i komunalnim aktivnostima el . ir
| . . .
g Merenje je vrieno pri evidentiranim
: 1 B komunalnim aktivnostima s 55 NE
12 I Merenje Je vrieno pri t?\fldentlramm 67,0 65 DA
komunalnim aktivnostima
Tabela 4.2. - Period merenja: vede
Grani¢na | Merodavni nivo
Red. br. | Merno Refim raida irvoin Merodavni nivo| vrednost buke prelazi
merenja | mesto buke dB(A) | indikatora rani¢nu vrednostﬁ
buke dB(A) nivoa buke
Merenje je vrieno pri evidentiranim
13 i komunalnim aktivnostima 4 i HE
[ 14 [ [Merenje Je vrieno pri c.:vxdentxramm 66,5 65 DA
i komunalnim aktivnostima
Ocena vrednosti merodavnih nivoa buke izvr$ena je poredenjem vrednosti merodavnih
nivoa buke sa grani¢nim vrednostima za otvoreni prostor koji su definisani: Uredbom o
indikatorima buke, granicnim vrednostima, metodama za ocenjivanje indikatora buke, [
g
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uznemiravanja i Stetnih efekata buke u Zivotnoj sredini (,, Sl.glasnik RS* br. 75/20] 0). Grani¢na
vrednost indikatora buke na otvorenom prostoru:

- Za zonu 5, , Gradski centar, zanatska, trgovacka, administrativno upravna zona sa
stanovima, zone duZ autoputeva, magistralnih i gradskih saobracajnica“, u periodu merenja
dan i vece je 65 dB(A).

- Zazonu 3, , Cisto stambena podrucja”, u periodu merenja dan i vede je 55 dB(A).

Zakljuéujemo da ukupni nivo buke u mernoj tacki I period merenja dan NE PRELAZI,
dok za period merenja vede PRELAZI grani¢nu vrednost buke u Zivotnoj sredini.

Zakljutujemo da ukupni nivo buke u mernoj tacki II period merenja dan PRELAZI
grani¢nu vrednost buke u Zivotnoj sredini.

Zakljutujemo da ukupni nivo buke u mernoj tacki III period merenja dan i vege NE
PRELAZI grani¢nu vrednost buke u Zivotnoj sredini.

Zaklju¢ujemo da ukupni nivo buke u mernoj tacki IV period merenja dan NE PRELAZI
grani¢nu vrednost buke u Zivotnoj sredini.

Zakljutujemo da ukupni nivo buke u mernoj taki V period merenja dan NE PRELAZI
grani¢nu vrednost buke u Zivotnoj sredini.

Ovlaséeno lice z}; potpisivanje izveStaja:
I;ﬁ\ =an/
Aleksandar Nikoli¢, master inz.z7s.

P /£
Generalgi‘dir/ektoy/ y
lte o Lo
mr Zoran Nikoli¢, dipl.inz.

DATUM IZRADE:
Novi Sad, 29.11.2017. godine
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5. PRILOZI

Slika br.1 — Merno mesto 1, merna tacka I Slika br.2 — Merno mesto 2, merna tacka II

i

Slika br.3 — Merno mesto 3, merna tadka III Slika br.4 — Merno mesto 4, merna tacka IV

Slika br.5 — Merno mesto 5, merna tatka V
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Merno mesto 3

Merno mesto 4

Memo mesto 2 i * Merno mesto 5

Slika br.6 — Prikaz lokacija mernih mesta
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IZVESTAJ 0 15PITY V A NWpad, Bulevar Vojvade Stepe 66
f br. 1011/17-111 L BT~ &0 R

Datum ispitivanja: 10.] 1.2017.i17.11
Mesto ispitivanja: Opstina Begej
Ispitiva&: Aleksandar Nikoli¢

Broj mernog zapisa: 61, 64, 67, 70, 74, 76,

-2017. godine

DO 30-07 Metodologija za ispitivanje nivoa

Metode ispitivanja

SRPS ISO 1996-2 (2010) : Akustika — Opis, merenje i ocenjivanje buke u
Zivotnoj sredini — Deg 2: Odredivanje nivoa buke u Zivotnoj sredini

P it i |

1. Merilo nivoa zvuka - precizni integracioni merag zvuka (proizvodag
"BRUEL&KJASR", tip 2250, klasa 1, serijski broj 2479722) koji odgovara
zahtevima IEC 6] 672-1;

2. Kondenzatorski mikrofon (proizvodag

Merni instrumentj
i oprema

B

5. Pretvarag apsolutnog pritiska sa pokazivatem (proizvodag: Testo AG ; tip 511;
serijski broj 39104465/005)

Sertifikat o

reditaciji laboratorije za ispitivanje kojim ATS (Akreditaciono telo
akreditaciji .

Sertifikat 0 Ak
Srbije) potvrduje za ovoljavanje zahteva standarda SRPS [SO [EC 17025:2006 i
kompetentnost za obavljanje poslova ispitivanja - Akreditacioni broj 01 - 173

Datum izdavanja
izveStaja o
ispitivanju

——

29. novembar 20] 7

T e

—
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» Ugao ul. Uroga Predica i Zelene uljce. Lokacija sa velikim intenzitetom saobracaja,
Podrugje stambeno — trgovackog karaktera, u blizini srednje $kole. Okolne zgrade se
razlikuju po Spratnosti, ali preovladavaju objekti nize Spratnosti.

Evidencija izvora buke - S obzirom na unapred definisani zadatak odredivanja nivoa
buke u Zivotnoj sredini, kao izvor b i
na unapred definisanim mernim mestima u gradu.

Datum | &as merenja: 10.11.2017.god. za period merenja dan od 3% do 16% j
17.11.2017. za period merenja dan od 16% do 18% ; period merenja vede od 18% do 1940

ReZim rada i poloZaj izvora buke — Evidencija o broju prolazaka, vozila tokom merenja je
data pojedinaéno uz svako merenje, kao i vrsta vozila koja su tom prilikom prosla.

Opis mernog mesta, podatak o zoni j meteoroloski uslovi — 73 merna mesta je izabrano
pet lokacija.

L. Na prostoru ispred autobuske stanice, u ulici Danila KiSa. Merno mesto Je izabrano preko

I.  Na uglu ul. Zelene i ul. Danila Kisa, u neposrednoj blizini pesalke staze i kolovoza,

saobracaja i ostalih komunalnih aktivnost;.

IIl.  Prostoru na ulasky u naselje 7 Sekretara SKOJ-a iz Glavne ulice. Merno mesto na zelenoj
povrsini, pored trotoara, bez akusti¢nih prepreka i reflektujuéih povrsina u blizini.
Obuhvaéen utivaj buke od saobtracaja i ostalih komunalnih aktivnost;.

IV. U centralnom dely naselja 7 Sekretara SKOJ-a. Merno mesto je izabrano na zelenoj
povrsini, u blizinj decijeg igralista, parkinga i kolovoza koji prolazi kroz naselje. Merno
mesto je udaljeno 100 m od prometne ulice i 15 m od najbliZe stambene zgrade.
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Spolja3nji meteorologki uslovi

Period merenja D hiomi
e = ] (10.112017) -~ (7.11.2017)
| Spoljna te_lggerajgﬂn:a 1. 90131 0°C % ?,5 +0,5 °C Al
- Relativas vistnost vazduha | 77050% | se0z30% :

Brzinavetra | 15:017ms | 2sz0s ms |
_ Atmosferski pritisak | 1022:100Pa  1022+03hp
_ Padavine - . e e e

Oznaka merne tacke — merna tacka - visina mikrofona je 1,5 m od povrSine terena i na
udaljenosti vecoj od 5 m od ostalih objekata i drugih reflektujuéih povrsina. Oznake mernih
ta¢aka su date rednim brojevima opisa mernih mesta.

|
|
f!
|
|
|
|
l
|
|
j
|

T b Eortees

Slika br.1 — Merno mesto 1, merna tadka [ Slika br.2 — Memo mesto 2, merna tagka II

gwu—_-—w———%.m_ﬁ_
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e LT S

Slika br.3 — Merno mesto 3, merna tacka III Slika br.4 — Merno mesto 4, merna tacka [V

Slika br.5 — Merno mesto 5, merna tatka V

i
LRW_M_M
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Merno mesto 3

Merno mesto 4

Vremenski interval merenja
Referentni vremenski intery
Opis buke prema vremenskom toku -

Opis buke prema frekve
pojedinaéni tonovi

Odabrana dinamicka karakteristika instrumenta za merenje — fast

Merno mesto 2

Slika br.6 — Prikaz lokacija mernih mesta

— 15 min (na mernoj tacki).
al — dan, vece i noé

Merno mesto 1

Merno mesto 5

promenljiva, bez impulsa
ntnom sadrZaju — Sirokopojasna, u kojoj se ne javljaju istaknuti !

DAN 10.11.2017 VECE17.10.2017. |heer
jedinica
Podetak ser. Kraj ser. Poletak ser. | Kraj ser.
Osetljivost: 45.85 45,34 45,14 45,78 mV/Pa
Odstupanje: -0,04 -0,03 -0,06 0,02 dB
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Merna nesigurnost - izrazena je kao proSirena merna nesigurnost koja je dobijena |
mnoZenjem standardne merne nesigurnosti faktorom prekrivanjak =2, a koji za pretpostavljenu
normalnu raspodelu odgovara nivou poverenja od pribliZno 95%.

Tabela 1 — merna nesigurnost

i
i MERNA NESIGURNOST i
|
I
|
i
I

Red. br. Oznaka Instrument
i merne (B) X (dB) Y (dB) Z (dB) o (dB) | +20,(dB)
tacke f
1 I 1,00 1.19 0,50 0,00 1.63 396 |
2 1 1,00 0.90 0,50 0,00 1.44 2.87 }
| 3 111 1,00 0.26 0,50 0,00 1.15 230 ||
i 4 v 1,00 1.02 0,50 0,00 1.51 3.03 /
* 5 v 1,00 0.94 0,50 0,00 1.46 2.93
If 6 I 1,00 1.01 0,50 0,00 1.50 3.01 ||
7 11 1,00 0.84 0,50 0,00 1.40 2.79 /
8 111 1,00 0.84 0,50 0,00 1.40 2.79
[ v 1,00 0.79 0,50 0,00 1.37 2.74
[ 10 v 1,00 0.95 0,50 0,00 1.47 2.93
11 v 1,00 1.12 0,50 0,00 1.58 3.16
[ 12 11 1,00 0.93 0,50 0,00 1.45 2.91 I
! 13 I 1,00 0.88 0,50 0,00 1.42 2% |
14 I 1,00 1.00 0,50 0,00 150 | 3.00 /

s
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IZVESTAJ O ISPITIVANJU BUKE U ZIVOTNOJ
SREDINI

Instztutvatmgas LABORATORIJA
NOVI SAD,
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ATC
01173
AKPEAMTOBAKA
JIABOPATOPUIA

3A MCNUTHBAKE
SRPS ISO/IEC 17025:2006

021/6403-181; 021/6398-060; Fax:02 1/6398-929

1.REZULTATI ISPITIVANJA

1) Merenje nivoa zvuénog pritiska, merno mesto 1, merna tatka [ — Na prostoru ispred
autobuske stanice ul. Danila Kisa br.10, pri uobi¢ajenom intezitety saobracaja i ostalim
komunalnim aktivnostima za period dan. Evidencija o broju prolazaka, vozi
data pojedinaéno uz svako merenje, kao i vrsta vozila koja su tom prilikom progla.

| Ispitivani Parametar (period merenja dan, | i . Merna Jedinica |
| ¥ : . Oznaka | Vrednost L i
merno mesto 1, merna tafka L, merenje br. 1) | nesigurnost. mere |

| Ekvivalentni nivo buke

{ Dodatak nivou buke '

} Merodavni nivo buke

Frekvencijska raspodela nivoa buke

.............................. i (WD _*Nl ;O-Mak;]m;lnlnlvo o ;lmalmm‘;o
Kumulativna raspodela nivoa buke lzlobie:.ostn b:.':;::y;‘;:“ j b?:t::v:z?:u

| Lazo | Latoo | Lasnp | Laog, | Lasso | ; {

A4B1_{[4B] | dB] | (aB] | [dpj’ | Le19B] | Larwala S

0.06 | 64.97 | 57.02 | 50.28 | 48.66 | %098 | s 4078 |

. Broj prolazaka lakih
| vozila (<od 3500 kg)

Broj prolazaka teskih i s | Stanje puta Po pitanju
vozila (>od 3500 kg) | Tip povriine puta % padavina

12 | Asfalt

i
I
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4 IZVESTAJ O ISPITIVANJU BUKE U ZIVOTNOJ

“%\ SREDINI e
. ATC
Institut vatrogas LABORATORIJA 01173
s s TACOATOB
Bul. vojvode Siepe 66
la,,g,aw;;ja"@";,‘;;igwgzga&cm 021/6403-181; 021/6398-060; Fax:021/6398.929 A HCTUTHBANE

SRPS 1S0/1EC 17025:2006

Danila Kiga, pri uobidajenom intezitetu saobradaja i ostalim komunalnim aktivnostima za

period dan. Evidencija o broju prolazaka, vozila tokom merenja je data pojedinaéno uz svako
merenje, kao i vrsta vozila koja su tom prilikom prosla.

e e e ey
i Ispitivani arametar (period merenja dan i i . Merna Jedinica |
; P p (period merenja dan, | 5
merno mesto 2, merna tacka II, merenje br. 1) f Oznaka Vrednost Snesigurnost' mere |
— | |
| Ekvivalentni nivo buke

[ b

' Dodatak nivou buke
M

: Merodavni nivo buke

Frekvencijska raspodela nivoa buke
I e ;H—%“—_w;v | Maatmaiminig | Minimalni nivo |
IK o Aol Bivos bl | izlo% Ot. buke u toku buke u toku
| ‘\umulativna raspodela nivoa buke | iz ob Itlen.os i “hileling e
e = A e merenja | merenja
e —— Ll pee | e Al e ;
Lo | Laroo | Lysgp | Lasoo | Lasso |
| H » g {3 i 3 | "y (] i
e | (48] | [dB] | Z409B] | LiefdB] | (apy }
l... ......................... _.;L ......... : —.u_'-“__.“_-? ............ | ................................................................................... e e ie
' Vrednosti | 78.62 | 70.37 | 62.81 | 57.29 f 55.09 [ 97.14 87.77 49.07 }
 Broj prolazaka lakih Broj prolazaka teskih - : | Stanje puta Po pitanju
vozila (<od 3500 kg) vozila (>od 3500 kg) Tip povrine puta l padavina
s i
120 L 3 ‘ Asfalt Suv
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IZVESTAJ O ISPITIVANJU BUKE U ZIVOTNOJ
SREDINI

Institut vatrogas
NOVI SAD,
Bul. vojvode Stepe 66
laboratorija@institutvatrogas.co.rs

LABORATORIJA

AKPEUTOBAHA
NIABOPATOPMIA
3A MCTUTUBARE
SRPS ISO/IEC 17025:2006

021/6403-181: 02 1/6398-060; Fax:02 1/6398-929

3) Merenje nivoa zvuénog pritiska, merno mesto 3, merna ta¢ka IIT — Na prostoru ul. Glavne i
ulasku u naselje 7 Sekretara SKOJ-a, pri uobi¢ajenom intezitety saobracaja i ostalim

Pitivani parametar (period merenja dan, | - Merna | Jedinica ;
| merno mesto 3, merna ta¢ka ITI, merenje br. 1) | Oznaka Vrednost |
I

i i { |
nesigurnost  mere
ey L e e
Ekvivalentni nivo buke i Lagr , I +230 !

fﬁ‘...__%.m,m.m,.n.._um__.w_ﬁ__%_w

f Doda_tak nivou buke

' Merodavni nivo buke
g e e

i

B LAeq [dB]

Frekvencijska raspodela nivoa buke

r | Niva Maksimalni nivo . Minimalni nivo
Kumulativna raspodela nivoa buke izloZenosti bl.'ke s :
| buei mterva_la l mterva.la

| Merenja | merenja

buke u toku

SR o T e S e e S e e e
i

\
i
|
| Lago | Lajes | Lasoo | Lagap | Lagse | _
Oznaka ' [dB] [dB] | [dB] ' [dB] | (@B | Lk [dB] LaFmax [dB] Lrmin [dB] {J
i ——L L I (10D [ 1dB] | | -

Vrednosti | 70.71 | 65.94 | 58.47 | 51.83 j 50.12 91.79 83.68

— ...*,m.__.._L“_._..‘_,._1.._,‘.__..“7"‘_._J._,._......._.N_.‘..._L._._.‘.g.. o R

Broj prolazaka lakih

] Broj prolazaka teskih [ : Stanje puta po pitanju
vozila (<od 3500 kg) Tip povrine puta ;

vozila (>od 3500 kg) ; padavina (

¢

Asfalt J;' Suv 1
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SREDINI

Institut vatrogas
NOVI SAD,
Bul. vojvode Stepe 66

LABORATORIJA

Ispitivani Parametar (period merenja dan, f
| merno mesto 4, merna tatka IV, merenje br. 1| Omala , Vrednost

& 5

|

}E Ekvivalentni nivo buke

i L e e P

100 Hz J
125 Hz "

R o o R e S SR g A Y

! |  Nivo |Ma

‘ Kumulativna raspodela nivoa buke . izloZenosti

| | buci

| 19B] | [dB] |[dB] |(aB] [aB]

r—— e, LR e e

| Vrednosti | 63.32 | 52.86 | 4624

Broj prolazaka lakih
vozila (<od 3500 kg)
6

Broj prolazaka tekih
vozila (>od 3500 kg)

; Tip povrsine puta

0 ! Asfalt

i._‘.u_"__.g‘_.__.__._.._.gN._._‘.,‘..‘.._.M_..__uﬁ...-..%...J.A..._.u_.‘._.___..‘.._"___,...._..._H.__,g mr T MR T i

Izvestaj o merenju nivoa buke u Zivotnoj sredini 101 1/17-111 L BT

————

1ZV-B-1 QR-34-04) i3 il
I / IZVESTAJ O ISPITIVANJU BUKE U ZIVOTNOJ

M%MM—* ——

' Merna Jedinica
‘nesigurnost mere

13,03

..—%_._._,._N‘__?_.q.

Frekvencijska raspodela nivoa buke

ksimalni n
buke u toku
intervala
__merenja

}._...m,,___.h w_..n_h..‘_..,::L..‘._.L‘,“ ._u_,Ng...-m_w.__..____:,M.W_.ng.__ﬁ_;_._u_“..._...g.._..‘.7!.___.._ ..... .__.._.,‘;"._.m_"_._..ﬁ__..%__.u_,!...‘..w_.._
| | i ? [
Oeial. | Laro | Lae | Lasop ' Lasoo | Lagsy | L [dB] e i

| 4351|4288 | g0.9] 68.04

- .‘.___kﬁ..__N_n.a_.-_.,._.u_,.__.g_.gm_.__.n_.;,m_.w___...g‘_.._#.‘_._..,_L,_..._,N TSl T

| Stanje puta po pitanju I
f padavina

i

[

|

¢

ATC
01-173

AKPELMTOBAHA

NABOPATOPUIA

3A MCNUTUBAILE
SRPS ISO/IEC 17025:2006

s

Minimalni nivo
buke u toku

intervala

___Mmerenja
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IZVESTAJ O ISPITIVANJU BUKE U ZIVOTNO]J &

9 v @\ SREDINI
Institut vatrogas LABORATORIJ A 17
NOVI SAD,
Bul. vojvode Stepe 66

01-173
Iaboratorija@institutvatrogas.co rs 021/6403-181; 021/6398-060; Fax:021/6398.929

AKPEIUTOBAHA
NABOPATOPUIA
3A UCMUTHBAE
SRPS 1S0/1€C 17025:2006

[ ——

e T, e,

]
{ Ispitivani parametar (period merenja dan, | ;

Merna | Jedinica [
r % ; ; - Vrednost | |
. merno mesto 5, merna tatka S5, merenje br., 1) | 5 nesigurnost’ mere

[Dodatak nivou buke

I erodavni nivo buke

f
|
L

B LAeq [dB]

— P

Frekvencijska raspodela nivoa buke

Minimalni nivo

Maksimalni nivo

1 L N

‘ : . o ; buke u toku |  buke u toku
i 7 | :
1 Kumulativna raspodela nivoa buke I lzlobilt::i()stl tnlervala | intervaly

' | merenja merenja

sLAI,ﬂ {L,ua,a !,!LAsa,o ;Luo,o ;.;LAys,a , Lug [dB]
19B] | [dB] | [4B] | [4B] | [am]

| Vit | 72.75 6657 | 5937 | 5204

Broj prolazaka lakin Broj prolazaka teskih fl : . ' Stanje puta Po pitanju
vozila (<od 3500 kg) vozila (>0d 3500 kgy | Tip povrline puta padavina

’ Oznaka

|
;
;
i
|

|

S RSN 1 ALl s N.u,.‘._...,,,,,,._...._g..._.‘..‘H,_...‘.g.‘._,‘_.‘.,,.‘._..‘..‘.,_,...
| |
i

111 1 ;’ Asfalt

i
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r I Vi IZVESTAJ O ISPITIVANJU BUKE U ZIVOTNOJ
OV ¢
. ATC
Institut vatrogas LABORATORIJA 01173
POVIRAD, T iy
,abomﬁ;‘ij.;g;;;?gfjggﬁgg‘co,,S 021/6403-181; 021/6398-060; Fax:021/6398.929 i TMIASAE
Bk,

6) Merenje nivoa zvuénog pritiska, merno mesto 1, merna tatka I - Na prostoru ispred
autobuske stanice ul. Danila KiSa br.10, pri uobiCajenom intezitety saobracaja i ostalim
komunalnim aktivnostima za period dan. Evidencija o broju prolazaka, vozila tokom merenja je
data pojedina&no uz svako merenje, kao i vrsta vozila koja su tom prilikom prosla,

——

i L . ; ‘E
- Ispitivani parametar (period merenja dan, f
| merno mesto 1, merna tacka I, merenje br. 2)
b

| ]
Oznaka | Vrednost

|

| Merna | Jedinica
‘mesigurnost  mere

: Ekvivalentni nivo buke

‘ Dodatak nivou buke

E Merodavni nivo buke

B LAeq [dB]

/

Frekvencijska raspodela nivoa buke

Broj prolazaka teskih ﬁ
vozila (>od 3500 kg) j

,_...‘..A__.....A.,A_._..__.—-_A____u,,_w,_f..____.-._,..._.-mr.. e — ittt . S

8

; ; Nive Maksimalni nivo E Minimalni nivo ]
,? Kumulativna raspodela nivoa buke i izloZenosti b?r:(t::v:::u ’ blilnkti:v:l):u f
| s i ;
. : e merenja merenja |
i ’ f |
| '\ Laro | Lato | Lasgy Lasoo | Lassp ;

| Omaks | By | (dB] | jany J‘J[dB] [1dB] | T4s19B] | LitmeldB] | Lirwnfap) |
| Vrednosti | 71.23 | 65.98 | 603] 15505 53.79 | 92.60 87.22 47.98

| i i i i A ﬁ%\__‘-
s PRSE i B SR

Broj prolazaka lakih
vozila (<od 3500 kg)
91
i
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I ¢ IZVESTAJ O ISPITIVANJU BUKE U ZIVOTNOJ |
0”@ SREDINI &
Institut vatrogas LABORATORIJA o5
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Bul. vojvode Stepe 66
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7) Merenje nivoa Zvucnog pritiska, merno mesto 2, merna tacka II — Na uglu ul. Zelene i ul,
Danila Kisa, pri uobi¢ajenom intezitety saobracaja i ostalim komunalnim aktivnostima za
period dan. Evidencija o broju prolazaka, vozila tokom merenja je data pojedinaéno uz svako
merenje, kao i vrsta vozila koja su tom prilikom prosla.

= J ; ; f %
! Ispitivani Parametar (period merenja dan, | | | Merna Jedinica |
| merno mesto 2, merna taéka II, merenje br. 2) { Oznaka : Vrednost J nesigurnost mere
| Ekvivalentni nivo buke | i |
Pl o o=
} Dodatak nivou buke _4
| Merodavni nivo buke S VL By | dBa)
e i S TS e L T e SRR e I S SURPR R PR
Frekvencijska raspodela nivoa buke
e s e —————
| | Nivo | Maksimalninivo | Minimalni nive |
i Kumulativna raspodela nivoa buke ’ izloZenosti byke ety b'.'ke T ke
! huil intervala intervala
E_M.__._.H.___._._ﬁ.‘.__.W,;.__,__ﬁM.._w.ﬁ_.Th_Aﬁ_ﬁ.ﬁ._..ﬁ____ur___m_.___m.w,ﬁ____._%_%_. — merenja | merenja

| Laro | Luwe | Lusoo | Lasoo | Lusso |
9B | aB] | [dB] | [dB] | (i}

Lrmin [dB]

_’r.mﬁ_%__m,__%_i}_ ; ; e _%,ﬁ._._.ﬁ_.u__%. R e e e
Vrednosti | 79.71 1 70.44 f 63.66 5838 f 56.76 | 97.76 93.74 J 51.00
L.H__Mv.__.mﬂ.._.__;_._...‘_ _.uﬁi.....mﬁ.__u___s._w._.uﬂ._in,.__..%__A,,__ s e S e S ) g

Broj prolazaka lakih Broj prolazaka teskih . Stanje puta po pitanju
vozila (<od 3500 kg) vozila (>od 3500 kg) padavina
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b ¢ IZVEgTAJ O ISPITIVANJU BUKE U ZIVOTNOJ
| 1989 SREDINI e
ATC
Institut vatrogas LABORATORIJA 01173
i s
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8) Merenje nivoa zvuénog pritiska, merno mesto 3, merna taéka III — Na prostoru ul. Glavne i
ulasku u naselje 7 Sekretara SKOJ-a, pri uobi¢ajenom intezitetu saobracaja i ostalim
komunalnim aktivnostima za period dan. Evidencija o broju prolazaka, vozila tokom merenja je
data pojedina¢no uz svako merenje, kao i vrsta vozila koja su tom prilikom prosla,

i T s )
F Vi ; ; ! | J { e
| Ispitivani parametar (period merenja dan, | | . Merna Jedinica
| merno mesto 3, merna tadka III, merenje br. 2) J Oznaka , Yrednos ‘nesigurnost J
Sl j ‘ |
Ekvivalentni nivo buke | Luegr | |
Dodatak nivou buke ; K
Merodavni nivo buke l Lraeqr | 64,09 ] - 5 dB(A) |

| Lato | Latoo | Lusoo
omaka | 1aB) | [aB] | ja)

| L L T T T axTx
O 1N o oo wmo
O N OO W o
- A4 NN M S
Frekvencijska raspodela nivoa buke
P e ——— ST O
' ;‘ : i Maksimalni nivo Minimalni nivo }
| : z 5 Niva buke u toku buke u toku
| ' Kumulativna raspodela nivoa buke | izloZenosti : ;
E Litei intervala intervala
e . T | meenis o BN
|
i
1
i

| ﬁ;l‘;"j" ﬁ;ﬁ’]” Lap[dB] | Lipme[dB] J Lirmia [dB] |
: - e e

Vrednosti | 72.26 | 67.30 | 6148 | 55.58 15407 | 93.67 7942 | 4159 |
. Broj prolazaka lakih Broj prolazaka teskih fie : . Stanje puta Po pitanju
| vozila (<od 3500 kg) vozila (>0d 3500 kg) | TiP povrSine puta ; Dadavine
140 | 3 [ Asfalt ; Suv
i.._,_m_...._,..._.N%.__.ﬁ,.___w,m.._....,w_.u,w e R S __.M_“.__.m_,..___L.‘_g....._..m,,.,._.-.‘.m,‘.__,ﬁ._.._MW.__W”...

=
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I Vi IZVESTAJ O ISPITIVANJU BUKE U ZIVOTNOJ
LG ¢
ATC

Institut vatrogas LABORATORIJA 01-173
NOVI SAD, AKPEINTOBAHA

. BOPATOPUIA
Bul. vojvode Stepe 66 BJAAHCHHTM BASE
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—

9) Merenje nivoa zvuénog pritiska, merno mesto 4, merna tacka IV — U centralnom dely
naselja 7 Sekretara SKOJ-a, pri uobitajenom intezitetu saobra¢aja i ostalim komunalnim
aktivnostima za period dan, Evidencija o broju prolazaka, vozila tokom merenja je data
pojedinaéno uz svako merenje, kao i vrsta vozila koja su tom prilikom prosla.

e _kw _H%M——"—“ﬁ"mﬁ% ]
| ) . . s f | i 5y |
| Ispitivani parametar (period merenja dan, E - Merna f Jedinica |
fi merno mesto 4, merna tatka IV, merenje br. 2) Oxiiaka Tiednast |

f Ekvivalentni nivo buke

f Dodatak nivou buke

L
| Merodavni nivo buke

80 Hz |
100 Hz |
125 Hz
160 Hz |
200 Hz |
250 Hz
315 Hz
400 Hz

N N
I T
o m
n v

rekvencijska raspodela nivoa buke
‘ , Ni [ Maksimalni nivo | Minimal;ai mvo i
' o buke u toku { buke u toku
| - Kumulativna raspodela nivoa buke | izloZenosti : : f
. 4 Bl mterva.la ; mterva-la
I
|

| Omaka | o Laioo | Lasso | Lasno | Lugsg | Laz[dB] | Lipma[dB]
s ]

——— {148l |[4B] | [dD |(dB] |(ap] | Le(9B] | LuewaidB] S o]
| Vrednosti | 6138 | 54.55 | 47.29 | 43.71 14238 80.89 67.51 | 3841

T ey

= - | I L il
Broj prolazaka teskih ; Tip povrSine puta Stanje puta po pitanju J

f Broj prolazaka lakih
. vozila (<od 3500 kg) !
[ 1

0 Asfalt ! Suv |

|
I
sl = o T ok AT =

vozila (>od 3500 kg) | padavina

i TR e e e et s ._—m,gf....._.‘.M;.._-..n;ﬁ‘......j
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10) Merenje nivoa zvuénog pritiska, merno mesto 5, merna tatka V — Na uglu ul. Urosa
Predica i Zelene, pri uobidajenom intezitety saobracaja i ostalim komunalnim aktivnostima za
period dan. Evidencija o broju prolazaka, vozila tokom merenja je data pojedina¢no uz svako
merenje, kao i vrsta vozila koja su tom prilikom prosla.

Emmkmm%"mmw_ﬁ%%%'_? “““““ R
| Ispitivani Parametar (period merenja dan, | l Jedinica
{ |

. Oznaka = Vrednost Morna
| merno mesto S, merna tadka V, merenje br. 2) i | nesigurnos ( mere

f Dodatak nivou buke
s =

] Merodavni nivo buke

800 Hz =
1kHz jo
1,25 kHz —

NNNNNNNNN N N NN
IIIIIIIII EE ;:5
n o n o o
gmggmaogm O o~ < n
T S e R e it

B LAeq [dB]

s o f

Frekvencijska raspodela nivoa buke

'Pm i | . - . . - . 3 e
| 1 Nivo Maksimalni nivo Minimalni nivo

; ; Kumulativna raspodela nivoa buke izloZenosti byke A oy bf'ke 1

i | S intervala intervala [
| merenja | merenja

s (Tow ho e 2]

Oznaka | Ldrno | Lagop A50,0 | L49g,0 : Lq9s0 ; T [dB] Ling. [dB] Lirsia [dB]

19B] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB]

- | | |
| Vrednosti | 72.70 | 67.29 | 61.04 | 54.75 | 5232 | 93.49 79.58 m

: e e

| Broj prolazaka lakih Broj prolazaka teskih | __ : | Stanje puta po pitanju A’

| vozila (<od 3500 kg) vozila (>0d 3500 kg) | TiP povrSine puta padavina

! S b e e e _-_w_..g._...%.__..‘M,,__....,.N,.__.M._...,.N,._....M....._.:L ST e 4
|

110 : 1 Asfalt Suv J
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IZVESTAJ O ISPITIVANJU BUKE U ZIVOTNOJ & 7

e SREDINI

Institut vatrogas LABORATORIJA g
NOVI SAD, AKPEAMTOBAHA
J]ASOPATOPHJA

Bul. vojvode Stepe 66

' - Fases 3A UCMUTUBAHE
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11) Merenje nivoa zvuénog pritiska, merno mesto 4, merna tatka IV — U centralnom dely
naselja 7 Sekretara SKOIJ-a, pri uobiCajenom intezitety saobracaja i ostalim komunalnim
aktivnostima za period dan. Evidencija o broju prolazaka, vozila tokom merenja je data
pojedinaéno uz svako merenje, kao i vrsta vozila koja su tom prilikom prosla.

n Ul bl e e e ey Sy
_[ s . . . i ] | o

| Ispitivani parametar (period merenja dan, | Ozmaka | Vrednost | Merna Jedinica
,w |

merno mesto 4, merna tacka IV, merenje br. 3) f ‘mesigurnost. mere ;
e S o e
| Ekvivalentni nivo buke |_dBA) |
Dodatak nivou buke f K ,‘ 0 !
i

| S
' Merodavni nivo buke

T —— i

N N N N N N N N N N N N N NN N N N N N N N N N <
IIIIIIIIIIIIIEEEE}‘EEEE?&}‘
wn
88%8N888ﬂ8888ﬂmmmmm¢mmmo
SN NmeRBS N N W
— m
B LAeq [dB]
Frekvencijska raspodela nivoa buke

— et S ——— [ e S ———
| | i Maksimalni nivo Minimalni nivo !
| Nivo buke u toku buke u toku
| Kumulativna raspodela nivoa buke | izloZenosti 4 :
| buci Intervala intervala
: | merenja merenja
= e e S RO G L e e e - L Neres —— . Tmerenja

| Laso \ Lazoo Lasop - Lago, | Lags,o ,
- Oznaka [dB] | [aB] | [aB] | [dB] | [dB] | Lk [dB]

St ]
t

L AFmax [dB] Larmin [dB] |

| Vrednosti | 59.90 5249 4562 | 43.11 | 42.50 | 7489 73.22 I 4102

Broj prolazaka lakih
vozila (<od 3500 kg)

Broj prolazaka tegkih
vozila (>od 3500 kg)
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IZVESTAJ O ISPITIVANJU BUKE U ZIVOTNOJ e

Institut vatrogas LABORATORIJA o173

NOVI SAD, AKPE[UTOBAHA

- NABOPATOPHIA
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12) Merenje nivoa zvuénog pritiska, merno mesto 2, merna taéka II — Na uglu ul. Zelene i ul.
Danila Kisa, pri uobitajenom intezitetu saobracaja i ostalim komunalnim aktivnostima za
period dan. Evidencija o broju prolazaka, vozila tokom merenja je data pojedinagno uz svako
merenje, kao i vrsta vozila koja su tom prilikom prosla.

Ispitivani parametar (period merenja dan,

' Bl | Jedinica '
merno mesto 2, merna ta¢ka II, merenje br. 3) | mere |

i
S Ti—ry

Vrednost | Merna
jnesigurnost

!
- Ekvivalentni nivo buke ; Liggr | 670 | 49 91
f‘, T = —

B PR R L

| Dodatak nivou buke | K;

|
[
i
i

/“

- Merodavni nivo buke

i
£

:’___..___“____.___._..-—-____u—m_.u._ﬁ_“_

Frekvencijska raspodela nivoa buke

i Maksimalni nivo Minimalni nivo

| Kumulativna raspodela nivoa buke | izloZenosti } b!"ke § tikw bflke # tekn
| | i intervala intervala i

l____,L_W_;__% e L e S
| Las | Lasgs | Lasoo | Lusao ?ELAys,a :
(Ot | wam | idB | idy | o) | e | [l | Zarwal@B] | Liows i8]

Nivo

| Vrednosti | 74.70 | 70.17 | 64.56 J 6021 | 5832 | 9308 88.06 | 52.60 _;

s N PN e K - ,n.__._;‘_......_,...._.ML__L,,...__.u,,‘_..u‘ﬁ.‘_.mﬁ.., ..A_._J'_...;ﬁ_.nﬁ..‘_-..ﬂ"._.

Broj prolazaka lakih
vozila (<od 3500 kg)

Broj prolazaka tetkin

I ; g Stanje puta po pitanju
vozila (>0d 3500 kg) | Tip povrSine puta |

padavina

114 Sax |

il i

e
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I ¢ IZVESTAJ O ISPITIVANJU BUKE U ZIVOTNO]J

s SREDINI
LABORATORIJA

021/6403-181; 021/6398-060; Fax:021/6398-929

Institut vatrogas
NOVI SAD,
Bul. vojvode Stepe 66
Iabomtorija@institutvatmgas.co.rs

AKPEAITOBAHA

NABOPATOPMIA
3A UCTUTUBAKLE

SRPS ISO/TEC 17025:2006

13) Merenje nivoa zvuénog pritiska, merno mesto 3, merna tadka IIJ — Na prostoru ul. Glavne
i ulasku u naselje 7 Sekretara SKOJ-a, pri uobiCajenom intezitety saobrataja i ostalim
komunalnim aktivnostima za period vege, Evidencija o broju prolazaka, vozila tokom merenja
Je data pojedina¢no uz svako merenje, kao i vrsta vozila koja su tom prilikom progla.

| Ispitivani parametar (period merenja dan, Bl
| merno mesto 3, merna ta¢ka III, merenje br. 1) | .

f Merodavni nivo buke

i
1

Frekvencijska raspodela nivoa buke
i g_.‘..‘,,.____m,___._T,_&.._.N,V..__..k,,,_.,w..._L,,".._.._.._..._,m._%___%._.‘,w__...,,,.‘._m..‘,._h._.___,.__k___.‘.,".. T e
| f Nivo ;' Maksimalni nivo Minimalni nivo !
| . . P : buke u toku buke u toku
i Kumulativna raspodela nivoa buke g izlobi::iostt intervsia intervals !
| ;‘ J merenja merenja |
e - T SRR Wthinls

| | e ; l |
asis | Lazo | Latoo | Lasoo | Lasoo | Lagsy |
|

i i i
18] |[dB] | [dB) |(am) | (ap] | Zee(B] el Wb,
| Vet | 72.44 | 68.04 | 59.92 E 5207 50.13 | 91.64 89.81 { 45.82

Broj prolazaka lakih

; Broj prolazaka teskih
- vozila (<od 3500 kg)
5

{ : o
[l ; | Stanje puta Po pitanju
vozila (>od 3500 kg) . Tip povrSine puta

padavina
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14) Merenje nivoa zvuénog pritiska, merno mesto 1, merna tadka I — Na

e A OO

[ Ispitivani parametar (period merenja dan, | !
J merno mesto 1, merna tacka I, merenje br. 1) Oznaka | Vrednost
i 3

e e N SO O S e SRS

if Ekvivalentni nivo buke

‘I Dodatak nivou buke

| Merodavni nivo buke

6,3 kHz

NN
pe g o
o m
n o

1,25 kHz
3,15 kHz

i LAeq [dB]

Frekvencijska raspodela nivoa buke

| i i ! =

| | : i Maksimalni niv
; ] N | Mbl:lske:}ll toku -
. Kumulativna raspodela nivoa buke | izloZenosti L

| i . intervala

| | buci ;

; i merenja

| Late | Luss Lasoo | Lasgo Lgs,o
| OmAs | (98] | (dB) | o

| Vrednosti | 78.52 | 68.36 | 61.93 15297 | 5093 | 96.03 83.82
i i i i i
[ T

oy e, AT G i s e R
. Broj prolazaka lakih ] Broj prolazaka tedkih I : | Stanje
| vozila (<od 3500 kg) | vodlaod3sookg) | TiPpoviSine puta

86 14 Asfalt

£ ——e
Ispitivanje izvrsio Aleksandar Nikoli¢ mast.inZ,
Ispitivanje verifikovao Vladimir Juhas, dipl.inZ.el.

Tehnicki rukovodilac laboratorije % Jasmina Beli¢ spec.hem.nauka
Novi Sad, 29.1 1.2017.

Izvestaj o merenju nivoa buke u Zivotnoj sredini 1011/17-111 L BT

autobuske stanice ul. Danila Ki%a br.10, pri uobicajenom intezitety saobracaja i ostalim

i L e o e VRIS

Merna | Jedinica

| |

padavina

Heblicinds e S, e B
{

ATC
01-173
AKPE[ITOBAHA

NABOPATOPMIA
3A MCNUTUBAHSE

SRPS ISO/IEC 17025:2006

prostoru ispred

e e s R L e e T R e e —ee L

Minimalni nivo
buke u toku
intervala

merenja
Larmin [dB]

Eer—ity
|
|
|
i
i

v
45.20 '

puta po pitanju

Suv

ﬁr,
|
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INSTITUY VATROGAS D00
Novi Sad, Bulovar Vi (o Slepe 66
B SHES

e U0, 41 O o

Peny6anka Cpbuja
MHHUCTAPCTBO EHEPTETHKE,
PA3BOJA U 3AIUTHTE )KMBOTHE CPEAUHE
Bpoj: 353-01-02178/2013.05
Hatym: 25.11.2013. roauxe
Beorpan

Ha ocuosy ynaua 25, 3aKoHa 0 3aurTHTH oa Gyke y HHBOTHO] cpeannm ("Cnyxbenn rnacuux
PC", 6p. 36/09, 88/ 10). unaua 23, crap 2. 3akoua o ApaBHOj ynpasu (,,CaymGeny rnackux PC” 6p. 79/05
1 101/07) v unana 1932, 3akoHa o onurrem YNPAaBHOM NocTymky (“Cnysbeny mer CPJ", 6p. 33/97 u 3 1701 u
"Cnyxbenn rnacuux PC", &poj 30/ 10), a2 no 3axTeBy “MHueruTyTa Barporac” A.0.0; JlaBoparopuja,
Bysaesap Bojoae Crene 66, 21000 Hosn Can, Munucraperso EHEpreTHRe, pasBoja u sawTyTe XKHBOTHE
CpeanHe NoHoCH

PEWERRE

1. ¥YTBPBYJE CE na “HMucruryr Barporac” 1.0.0; Haﬁoparopuja, Bynesap Bojeoge Crene 66,
21000 Hosu Can, nenymaga nponucane ycaose ga Bpuwin Mepeme Gyie Y ®KHUBOTHOj cpennumn,

2. OBJAWRYJIY CE:
- Mp 3opan Hukonuh, AHILLHHX.38WTHTE Ha paay;
- Jaopka Hukonut, qumn, UHXCSAIITHTE HA pajy:;
- Mp Pyxauua Lserkosuh, AUNIT.HHX.TEXHONOTHjE;
- Brannmup uun, AHIL HHK. CNCKTOTEX HuKe;
- Butomnp Xapaomena, AHOI. HHK.MaUIMHCTRE;
- Anexcaunap Cumuh, LU K. MAITHHCTRE;
- Anekcaupap Hukonuh, AHNI.HHIC3ATHTE KHBOTHE cpeamuHe;
3anocaenu y “Mucruryry Batporac” n.0.0; JNaGoparopuja, Bynerap Bojsoae Crene 66, 21000
Hosu Can, na Bplue Mepema H3 Tagke |, MO3UTHBA pelliersa,

3. Ono peinere paseu HYETHPH roAHHE,
4. Jlanom moHowemna OBOT petlensa, cTap/La ce pay CHare pewlerse 6poj 353-01-001 30/2011-02
Of naua 14.07.2011. roguse.,
Obpasznoxkeme

NoAHeo je 3axrtes Munucrapersy CHEPreTHKE, paiBoja  3aurTiTe KHBOTHE cpenmue, 3a oBnawhnpane
OpraHusaumje 3a meperse Gyke Y #HBOTHO] cpenmHy.

Ha ocuoby 3axrepa. npunoxene AokymenTaunje (Yeepene o HCTIPaBHOCTH MepHna, AOKyMeHTaLN]a
0 AHUMMA 38 Koja ce Tpaxcu opnawheme 3 Meperse Gyke y HHBOTHOJ cpesim, Hapewraj o Mepersy Gyke v
HUBOTHO] CpeamHn 1 Ceprudukar o ‘aKpeauTaujn 6poj 01-173) u YBHAA Ha auuy meeta (3auncuuk on
14.11.2013. ronmnke), yrsphedo je na “Unctatyr Barporae" A.0.0; naﬁopa'rupuja, Gyncsap Bojsone
Crene 66, 21000 Horn Can, nenysasa YCNOBe na BpuiH Mepete Gyke y HUBOTHOj CPEeaWHH, & Ha OCHOBY
MpaBunuuka o YCoBUMa koje Mopa ja HCTyRaBa cTpyyHa OpPranulaudja sa mepeme byxke, xao u o
AOKyMeHTauuju koja ce MOOHOCH y3 3axTes aa nofujame opnamhersa 3a Mepeme Gyke ("Cnyx6enn
rFhacuuk PC", 6p. 72/2010), kako Je peweno y AHCNIO3HTHBY.,

Y craany ca 4nanon 25, €TaB 5. 3akoHa 0 sawrTuTH oa byke y WHBOTHO] Cpeinu yrepheno je na
PELICH:E BXH YeTHPH romnHe,

Noyxa o npasnom JCKY:

Oso pewerse je konauuo ¥ YUPaBHOM noctynky u nporus
npea Yopasuum cynom ¥ Beorpany y POKY 04 30 nana ox naua AOCTaBMma;




omj a 00575
. Avpemzammono texo Cptaje

LA Beorp

one/byje
ﬂ ;}wardsy:'

CEPTHOUKAT O AKPEUTA VI

KOojuM ce norephyje na
confirming that

Hucraryr BATPOTAC A00
JIaﬁopaToija
Horn Can

AKpeNATANNO K opoj

accreditation number

01-173

3aloBOJHaBa 3axrene craHnap;qa
fulfils the requiremeénts of

SRPS ISO/IEC 17025:2006
(ISOAEC 1 7025:2005 )

T€ j& KOMITeTeRTHa 32 o6aBlbame nocopa HCITUTHBaHa
andis competent to perform testing activities

KOjH cy cnenadunupanm y oGuMy aKpefuTanuyje
as specified in the scope of accreditation

Baxehe mname o6ma ‘ARPERETALEjC focTymio je Ba pETepher ANpECH: Www.ats.rs
Valid scope of accreditation can be found at: www.atsrs

LI EFS
Cepraduxar nonemen \‘-‘\‘u”'z} B2 Jape
D;tzeof:m S Z Adting  Director
06.2015, M'
. e ik e, bcerale,
ARpepurangja Basr o V,,//_/_&\‘\\\"\ %“ . 7_. a2 '9
Date of expiry ""fufu‘\‘\ oo o MRH,
01.06.2019. g« i
T P
AxXpepaTanmono e Mynmampa‘mxor- Cropasyma o’

pe3 je Esporncke 0pr‘amaj;n]c sa
aKpemETanmjy (EA MLA) g ILAC MRA cmopasyma y osoj oGnacra. / Accreditation Body“of Serbia is g signatory of
the

co-operation for Accreditation (EA) Multilaters] Agreement for accreditation and ILAC MRA in this field,




AKPEHHTAHHOHO AKPC}ZHT&HHOHH Gpoj/Accreditaﬁon No: Oswaxa npeameralFile Ref. No.:

2-01-014
: 01-173 st Ll
g b
- CpeuIE - i
ATC Hatym NpBe akpeauTauuje/ Rezgzg;gfmr:;:
Date of initial accreditation: 2. 12.2006. 02.06.2015,

OBUM AKPEIUTAIIUJE

Scope of Accreditation

AKPEINTOBaHO Tesio 3a ouersuBaibe yearnamenocrn/ Aceredited conformity assessment body

Hucrutyr BATPOTAC H00, JlaGoparopuja
Hoeun Capn, By.nenap BojBoae Crene 66

Cranpapn / Standard:

SRPS ISO/IEC 17025:2006
(ISOAEC 1 7025:2005)

Cxpalienu 06um axkpenutaunje / Short description of the scope

- du3nyka u XEMUjcKa MCITUTHBAMa Basayxa (Basgyx panmse Cpenune, aMbujenTanuu Baznyx,

- CNIEKTpOMarseTHa KoMnatu6unHocT / eleciromagnetic compatibility,
* HCIIMTHBALA Y 00nacTy Tepmorexnuke / thermal engineering lesting,
- Y30pKOBame oTnagHor raca, ambujentanuor Baslyxa, BOJa, 3eMJbHIITA K oTnana / sampling of

air (ambient air and stack emission), water, soil, sediments and waste,

ATCTIPIS-002  MsgameMamcin: 3/

e T

Betyn:08.02.3016, TR Crpana: 1/50 -




ATC

AKpenuTaumonu 6poj/ 01-173
Accreditation No "1~

Bawcu on/Valid from:  28.09.2016.

3amenyje OGum on / Replaces Scope dated: 02.06.2015.

Mecto HCNMHUTHBamAa:
Dusnuka wenwrusa

Ha TepeHy K y nabop
H3: OCBET/LEHOCT, XyMane BuOpanmje

aropiju (Hosu Cag,

Bynesap Bojsozne Crene 66)

Mpeaver
Bpcra venutupama HW/Han
P. B. chm‘nan!n: KapakTepucruka koja ce MepH (rﬁ".?:: :;f::‘:ﬂ) P;g’:p;:::"
M:;:z:s:; (rexHuKa HCNHTHBaKa) A Y
L. | Ocermenocr l SRPS
Mepeie ocBeTmenoc (20-1000) Ix U.C9.100:1962
2. | Xymane ENISO
BHGpaumje Meperse xymanux subpammja y ’ 5349-1: 2001
PanHoj cpenuuu (,,ueno Teno® (0-100) m/s EN ISO
»IllaKa-pyka*) 5349-2: 2001
L IS0 2631-1:1997

Mecto uenurupama: ua TEpery u y

aaboparopuju (Hosu Can, B

yaesap Bojsoge Crene 66)

Hemnmusama Oyke u rpalieBmnncka aKycruka
Hpeamer
P. B HCHHTHBANLA n‘;:;:::;";::;:ﬁ ::":I;;m Orncer mepema Pedepentun
13 Marepujan / (rae je npumennra) JOKYMeHT
npoisBon (TexHuka HCITHTHBATLA)
1. | Panua oxomuna Mepeme Husoa Oyke y pamnoj (20-120) dB SRPS EN ISO
OKONHHH 31,5Hz- 8 kHz 9612:2012
2. | XKusorua cpeanHa SRPS 1SO
Mepere Husoa Gyke y xuBOTHO] (20-120) dB 1996-1:2010
CPEnnHN 50 Hz - 10 kHz SRPS ISO
1996-2:2010
3. | Ppabesunexn Tepercka mepem.a msonauuje ox SRPS EN IS0
oﬁjelq-n, B HOT 3Byka HSMeny (20'80) dB 717-1 12015
rpahesuncku npocTopha 50 Hz- 5 kHz SRPS ISO
CJICMEHTH, 140-4:2005
St e e s R
. skrs
U.J6.049: 1982
> SRPS
Tepencka Mepera H3onauuje
: (20-80) dB U.J6.049/1: 1990
rkaljk}'acni:'r:mx KOHCTpykumja on 50 Hz - 5 kHz SRPS EN ISO
TR Sy 140-7:2008
SRPS EN ISO
717-2:2015
Tepencka mepema H30nauuje og
(20-80) dB SRPS 1SO
BASAYLIHOT 3BYKa acamuux 2 ;
eNeMeRata i dacaga o 5 kit J 140-5:2007

ATC-NTP15-002

HMliaieManicnar 3/

Harys: 09.02.2010.

CTpana: 35/50
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Institut IMs a.d
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‘ evar vojvode Migidg 43
AT BEOGBRAD

) 369-27-72, 369-27.52
i

www.institutims rs
| $RPS 15010 17025:2006

UVERENJE o ETALONIRANJU

br. 5121/17

Naziv merila:
Proizvodag:
Tip:

Serijski broj:
Imalac merila:

Broj zahteva:
Datum etaloniranjé:
Sadriaj:
Napomena:

U Beogradu, 08.02.2017.

Bruel & Kjaer, Danska

INSTITUT VATROGAS D.0.0.
Bulevar Vojvode Stepe 66, 21000 Novi Sad

41-363 od 18.01.2017.

Ukupno 9 strana

Sastavni deo fonom
Proizvodaca Bruel

etra je mikrofon tip 4 189,
& Kjaer, Danska, s.br 2676781

Qomce

ey
sandar Milenkovié, dipl.in3.
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g-‘wr-j% Institut IMS a, d.

LA Metrologka laboratorija za

R kustiku { vi
“MC/S, ,“5 'HST‘TUT MS [RD ;eg;?adlra:r:vr:fggjvode Migica 43

Py tel: (011) 369-15.59
gﬁ..wmk” BEOGRAR fax: (01 1’) 3692772, 369.27.82

e-mail: n S.15
www.institutims, rg

1. Metoda etaloniranja

Eta!oniranje jeizvréeno u skladu sa standardom IEC 61672-3:2013, t. 13, 14, 16, 17 18.

2. Metrologka sledivost

Etaloniranje je izvrieno Primenom generatora funkcije tip 8023, proizvodag Tabor Electronics,
s.br. 204493 koji ima sledivost do nacionalnih etalona (Uverenje o etaloniranju br. 14282 od
7.3.2014. izdato od strane akreditovane laboratorije za etaloniranje ATS br. 02-012).

3. Uslovi okoline u laboratoriji

Temperatura okoline: t=251°C (20°C + 28 *CJ.
Relativna viaznost vazduha: RH =42 ¢, (40% = 65%),
Atmosferski pritisak: P =100 kPa (97 kPa + 105 kPa).

4. Merna nesigurnost

Merna nesigurnost je izrazena kao prosirena merma nesigurnost koja je dobijena mnoZenjem

standardne merne nesigurnosti faktorom Obuhvata k=2 koji za pretpostavijenu normainy
ja od

raspodelu odgovara nivoy Poverenja od priblizno 959, Merna nesigurnost ie izrazena u sklady sa
EA-4/02 M: Evaluation of the Uncertainty of Measurement in Calibration,

5. Rezultati etaloniranja

Rezultati etaloniranja su prikazani u Tabelama 1 - 10,

UVERENJE O ETALONIRANJU Strana 2 0d 9
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4 Fa Institut IMS a, d.
T | Metrologka laboratorija za

; kustiku i vibracij
i HHC_ z\_i!:’s ‘HET]TUT |M5 Rb ;ag;md‘fszle:r:i:jvode Migica 43

J

|

| : tel: (011) 369-15-50

- A BEOGRAD fax: (011) 369-27-72, 369-27.82

J e-mail: institutims. rs
www.institutims. rs

Tabela 1. Karakteristika frekvencijske ponderizacije, referentni nivo 94 dB

. Normalizovano na Odstupanje od
Pokazivanje (dB) ref. nivo (dB) ponderizaclje (dB) Dopust.

odstup. (dB) *

Merna
nesig. (dB)

c z Ale iz At el 3
43.7 | 876 | 939 | 503 | 54 01 -02] 02 [ 01

453 | 895 | 94.0 A47) 45 | 0 | 00 | 0.1

25

315 | 546 | 911 | 940 (-394 208 0 | 00 | -01
40 '_59.5 92.1 | 940 | -345 18 | 0 T8 | 01
S0 |637 927 | 940 303! 13 o 44 B0
63 67.8 | 932 | 940 | 262 -0.8 0 0.0 | 00
80 71.6 [I 935 | 94.0 [-224 ] 05 0 {-01] 00
100 | 74.9 | 93.7 | 840 | -19.1 03| 0 00 | 00
125 | 778 | 93.9 | 940 | -162 0.1 0 01 [ .01
80.8 | 93.9 [ 940 | 132 | 0.1 0 |02 00
832 | 940 | 940 |-108] o 0 | -01] 00
250 | 853 ]840 | 940 | 87 [ o 0 0.1 | 00
| 874 | 940 | 940 | 66 0 0 0.0 | oo |
892 | 940 | 940 | 48 | 0 0 _| 00 | 00 |
908 | 940 | 940 | 32 | o L 0 108} 0.0 |
92.1 | 940 [ 940 | 19 | 0 1 0 Joo]l oo
93.2 | 94.0 | 940 | 08 -8 F B 00 | 0.0
| 940 | 940 | 920 | o 8.t O 0.0
946 | 940 | 940 | 06 B I @ 0.0
| 95.0 | 93.9 | 940 | 1 -0.1 0 0.0
2000 | 952 |.938 | 940 | 12 | -0.2 0 0.0
2500 1953 | 937 | 840 | 13 | 03 | o | 00
3150 | 952 | 935 | 940 | 13 |05 ] 0 [ 00|
| 4000 | 95.0 | 932 | 94.0 =y 08 | o 0.0 |
| 5000 | 946 | 92.7 | 940 | 06 | 13 g | 01
[ 6300 | 939 | 620 | 040 | 01 3 0 [ 00
8000 | 92.9 | 910 [ 941 | 1.1 | 3 01 | 0.0
| 10000 | 915 | 896 | 94.0 | 25 | 44 0 0.0
12500 | 894 | 875 | 936 | 46 | 65 | 04 0.3
16000 | 86.5 | 845 | 932 | .75 | 95 | 08 | 09 3
20000 | 85.1 | 832 [ 943 | 89 | -10.8] 03 04 | 04
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Institut (MS 5, d,

- § Metroiogka laberatorija za
S | akustiku | vibracije
P ‘,g?J!;s 'HST'TUT IMS [AD Beograd, Bulevar vojvode Migida 43
E & tel: (011) 369-15.59
' .. BEOGRAD fax: (011) 359.27.72, 389.27.42
, e-mail: institutims. rs

www.institutims, rs

Tabela 2, Dinamicka karakteristika 7z frekvencijski A-p
8000 Hz, opseg (20 — 130) B, referentni nivo 94 dB

Uiazni nive Pokazivanje Odstupanje
{dB) (dB) (dB)
{ g

onderisan signaj y koracima og 5 dB u rastucem nizu,

Dopust.
odstup, (dB) *

Merna
nesig. (dB)

9

Tabela 3, Dinamigika karakteristika za frekvencijski A-ponderisan signal u koracima od 5d8u opadajucem
nizu, 8000 Hz, opseg (20-130) B, referentni nive 94 dg

Pokazivanje Odstupanje Dopust,
(dB) (dB) odstup. (dB) * nesig. (dB)
-I_-E!-M.
89.0 0.0 0.5

UVERENJE O ETALONIRANJU - Strana 4 od g
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Tabela 4. Dinamicka Karakteristika zg

INSTITUT Mz Ab
BEDGRA™D

Institut IMS a, 4.
Metroloska labaratorija za

akustiku | vibracije

Beagrad, Buleva

tel: (011) 369-15-59

e-mail:

in:

www.institutims rs

I vojvode Migi¢a 43

fax: (011) 369-27-72, 369-27-82
i rs

frekvencijski A-ponderisan Signal v koracima od 1 dB u rastudem nizy
na 8000 Hz, opseg (20-130) dB, referentni nivo 94 gg
Ulazni nivo Pokazivanje Odstupanje Dopust, Merna
{(dB) {dB}) {dB) odstup. {(dB) * nesig. (dB)
94 94.0 0.0 0.3 0.18
95 95.0 0.0 £0.3 0.18
96 o I o 203 i O
97 96.9 -0.1 +0.3 0.18
98 97.8 -0.2 +0.3 0.18
99 98.9 -0.1 +0.3 0.18
100 99.9 -0.1 £0.3 0.18
101 100.9 0.1 +0.3 0.18
102 101.9 0.1 £0.3 0.18
103 102.9 -0.1 £0.3 018 |
104 103.9 -0.1 £0.3 g8 |
| 105 104.9 -0.1 +0.3 0.18
106 105.9 01 0.3 018 |
i 107 107.0 0.0 £0.3 0.18
i 108 108.0 0.0 £0.3 0.18
i 109 109.0 0.0 0.3 018
110 110.0 0.0 £0.3 0.18 |
111 111.0 0.0 10.3 18
112 112.0 0.0 40.3 0.18 |
113 113.0 0.0 [ 0.3 0.18 |
114 114.0 0.0 ' 10.3 018 ]
115 115.0 0.0 +0.3 01 |
116 116.0 0.0 £0.3 0.18
1 N SR e [ 0.3 018 |
118 | 117.8 -0.2 | £0.3 0.18
119 | 1188 j‘ 42 | £0.3 IFE
120 [ 1198 | -0.2 | £0.3 018 |
2y 1 @b 1] -0.2 | 0.3 | o018 N
122 g ] 0.2 | +0.3 0.18 |
i 123 122.8 42} 0.3 018 |
124 123.8 0.2 | 30.3 018 |
'¥ “125 124.8 B 0.3 018 |
126 125.8 0.2 +0.3 r 3‘33
2 126.9 -0.1 +0.3 ;
112;3, 127.9 -0.1 £0.3 | _o.18 ﬁ[
129 128.8 | -0.1 ] +0.3 | o318
[ 130 I 109 | -0.1 | +0.3 0% |
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Tabela 5. Dinamitka
nizu na 8000 Hz, ops

Karakteristika za fi
€g (20-130) a8, re

rekvencijjski A-ponderisan signal u koracima od1dBu Opadajudem

ferentni nivo 94 aB

Odstu panje Dopust,
(dB}) odstup. (dB) *

TR N S T

Institut IMS a, 4,
Metroloka laboratorija za

fNSTITUT MS Al akustiku i vibracije
BEDGERRAD

Beograd, Bulevsr vojvode Migica 43
tel: (011) 369-15-59

fax: (01 1) 369-27-72, 369-27-82
e-mail: offi institutims.rs
Www.institutims.rs

Merna
nesig. (dB)

. B3 62.8 -0.2 +0.3 0.18
- 62 | 61.8 0.2 0.3 0.18
61 | 60.8 -0.2 £0.3 0.18

80 ] 59.8 ] -0.2 | 0.3 0.18 s

59 | 58.8 | 0.2 | 0.3 L 1 |

58 A R e e 0.3 | 018 |

57 | 56.8 ] -0.2 | 10.3 L. P |

56 ! 55.8 | 0.2 | +0.3 | o0.18 :}
{ 55 [ 55.0 | 0.0 | #0.3 | o018

54 l 54.0 | 0.0 | +0.3 {. G1% ]
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.- :f?g Institut IMS a, g,

Hh‘gi ._ Er‘ 4 N::tm’i?";a laboratorija za
] = akustiku | vibracije
i& ;!:‘ “w;' lHST'TUT IMS [RD tl?-?o(%i;a%. 3Bsugh-:;rar\rt:}\.'oc!a Migica 43
. el 5-59
"“‘;‘ EEDEHHD fax: (011) 368-27-72, 369-27-82
e-mail: inslitulims rs

www.institutims s

Ulazni nivo Pokazivanje Dopust, Merna
(dB) (dB) odstup, (dB) * nesig. (dB)
> 53 1 830

52 { 52.0
51

i :
L o
| ;
| :
_ { O |
26 25.9 04 $0.3 | o618 |
25 25.0 | 0.0 $0.3 L @ |
24 [ 24.0 | 0.0 | £0.3 | 018
23 { 23.0 | 0.0 | $0.3 i 018
22 22.1 0.1 +0.3 0.18
21 213 0.3 +0.3 0.18
20 204 0.4 +0.3 L 6E -
UVERENJE O ETALONIRANJU : Strana 7 od 9
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g institut IMS a, d.
i i,. R | Metrologka laboratorija za
X akustiku | vibracij
WUME g"‘:;‘!,:?s CRTTUT ME s N
! tel: (011) 360-15-50
Wi BEOBRAD fax. (011) 369-27-72, 369.27-82

e-mail; pffi itutims rs
‘ www.institutims. rs

Tabela 6. Frekvencijska vremenska ponderizacija na 1 kHz, refarentni nivo 94 daB

{ Nom, | Pokazivanje (dB) [ Odstupanje od ref, nivoa (dB)
frek. T
CFIZF AS,CS Z,8 | AF|CF ZF | A S

11000 | 94.0 | 940 | 940 94.0 (9409401 00 | 00 [ 0.0

Dopust. | Merna

Tabela 7. Karakrensﬁka vremenske ponderizacije Fast za frekvencijski A-ponderisan signal, kontinuaini signal
La=1174d

Trajanje

Pokazivanje | Odstupanje od Odstupanje od | Dopust. Merna
B

Afmay (d kont. sig. (dB | teor. vred. (dB) | odstup. dB)* | nesi . (dB)
-27.1 0.1 +1.3:3.3 0.11 ‘
, -24.1 ! 0.1 #1.3:28 | 011 |
[ -21.1 | 0.1 #1323 | o011 |
| -18 | 0.0 ¥1.3-18 | 011 |
| -14.1 | 0.0 $1.3 0.1
i B -11.2 | 0.1 #1.3
j 2O 108.7 -8.3 i 0.0 +1.3 0.11
50 | 112.2 4.8 ! 0.0 £1.3 011
i 100 | 114.4 2.6 f 0.0 1.3 [ 011
e h 200 | 116.0 e | 0.0 | 0.8 BN ]
500 | 1169 -0.1 ] 0.0 | 308 T
, 1000 | 117.0 0 | 0.0 ] +0.8 o011

Tabela 8. Karakteristika vremenske ponderizacije Fast za frekvencijski A-ponderisan signal, kontinuaini signal
Ly =97 dB.

Trajanje Pokazivanje Odstupanje od [ Odstupanje od Dopust. N!erna ]
I povorke (ms) L armax (dB) kont. sig. (dB) | teor. vred. (dB) | odstup. (dB)* | nesig. (dB
! 0.25 69.9 -27.1 | 0.1 +1.3;-3.3 0.11
o5 72.9 24.1 ; 0.1 1328 0.11
|
= |
|

: -21 0.0 | +13.-23 0.11

; ;S.g -18 0.0 +1.3;-1.8 0.11 —
: 8 82.9 -14.1 0.0 +1.3 | 0.11

; 10 85.9 -11.1 0.0 1.3 a1t |
F 20 897 .1 . &% 0.0 £1.3 By
50 92.2 4.8 0.0 +1.3 0.11
100 94.4 -2.6 0.0 +1.3 0.11
i 200 96.1 0.8 -0.1 +0.8 0.11
I 500 97.0 0 0.1 ' +0.8 011
' 1000 | 670 ] 0 I 0.0 | 08 | 099
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v Metrologka laboratorija za
UMET IMS  iNSTITLT IMs Ao Boorad Btevs ede wiso 4
& 7 BEDSRAD tel: (011) 369.15.59
ki fax: (011) 369-27.72, 369-27.82
| e-mail: institutims, rs

www.institutims.rs
Tabela g. Karakteristika vremenske pondenzacije Siow za frekvencijski A-ponderisan signal, kontinualan
B

| Trajanje Pokazivanje Odstupanje od Odstupanje od Dopust. Merna
|_povorke (ms Lasmay (dB kont. sig. (dB teor. vred. (dB odstup. (dB) * nesig. (dB
2 80.0 -27 0.11

e -’é_‘!—m 0.11
10 -ﬂ_m-x_.!m 0.11
| 20 99.9 74 0.1 +1.3:18 0.11

S 50 103.9 -13.1 0.0 mg- 0.11
-m—-mz-—m--n- 0.11

200 1096 08 | 13
; 500 308 | 033
| 1000

0.0 [ 0.8 - ST ]

Tabela 10. Karakteristika vremenske ponderizacije Slow za frekvencijski A-ponderisan signal, kontinualan
signal L, = 97 dB.

Trajanje Pokazivanje Odstupanje od Odstupanje od
_povorke (ms Las -(dB) | teor. vred. (dB

0.0
| 0.0
J 0.0
! 2 ’ 80.0 [ A7 [ 0.0 31 j
| § | 50 | 83.9 | -13.1 0.0 . :
[ 100 . s 0.0 | S A T
! 200 | 89.6 7.4 | 0.0 ] £0.8 [ 0.11
500 | 93.0 RN -0.1 | £0.8 | 0.1
1000 | 95.0 ] 2 B 0.8 0.11

Napomena: : : L
- Kopija ovog Uverenja nije zvanican dokument. Ovo Uverenje vaii samo kao celina, sa originalom pedata.
*Dopustena odstupanja data su za uredaj klase 1 prema IEC 61672- 1:2013

: Metrologka laboratorija za akustiku i vibracije,
Etaloniranje izvrsio: ¥ Rukovodilac,

Dl perbe, b Borwbg
Damir Bavkovig, dipl.inZ, mr Aleksandar Milenkovig, diplinz.

Kraj uverenja o etaloniranju
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YBepeme 6p. 03-47/17

Hapyumnan CTallOHHpaka
Hasup & anpeca KOpHCHHKa

Hazup
[Ipouzsohay
Tun

Cepujcku 6poj

MecTto ETAIOHHpama

Metozna €TAIOHHpama

Bpeme CTAIOHMpamba

HatyMm usnasama YBepema

Eranonunparme H3BpIIMIa

mnpjaﬂa Mnanenoguh, JUTULHHXK,

Rl

Havennux MJI-03
Majop

Mp [lparan Jlasuh, nann.l‘;rnx.

o At—l\_,u.

Novi Sad, Bulevar \?v

o; tepe 66
:—7f—£--kf Crpana 1 0g2
2?- 02- 210 i’-‘r_g:'\;j 1p

UHetutyr UMC an, Byn. Bojsone Mumuha 43, beorpan
HUucrutyr BATPOT AC OO,
Byn.Bojeoze Crene 66, Hoeu Cap

KOHIEH3ATOPCKU MHKPO®OH
"Briiel&Kjer", Nancka

BK 4189

2676781

Texuuuky onuray uenrap, Cexrop 3a METponorujy
Beorpan, Bojsoze Crene 445

Etanonnpame Jje u3Beneno ynopehupamen H3MEPEHUX WM
TNIOCTaBJ/bEHUX BpeNHOCTH CTATIOHAPAHOT MEPHOT CpecTRa ca
BpeliHoCTEMa Ha eTanony.

Ykoimxo je notpe6ro, netaman omHc metoze Guhe sar y
Pe3yNTaTHMa eTanonupama,

o1 10.02.2017. no 10.02.2017. TOIHHe

13.02.2017. rop.

3actyna Hagennuxa

Cexropa 3a METPOJIOTHjy
HOOTIYKOBHHK

Mp HBnia Munanopgh, JMIULHHK,

» [
i

I.Unnxlup.mmnw-lmw



YBepeme o eTAIOHHPALY I

Op. 03-47/17 €TpaHa 2 og 2

Yenosu okonnne y nabopatopuju TEeMNeparypa OKoJIuHe: (2342)" C
PETlaTHBHA BIAXHOCT Bas3/yxa: (50+15) %

[Tpouenypa CTATOHMpamka Iucroudon BK 4220

Metponomka cremmusoct Metponomxka cremusoct OCTBapEHA je IPEKO ClIEAHBOCTH

pedepenTHor  etanona 38 BpeMe u  dpexsenumjy
(uesnjyMexkn  eranon dpexBennmje OSCILLOQUARTZ
3210, ysepeme AMIIM  6poj 393-2/3-01-3180/2 on
31.10.2016.romme) H  pedepeHTHOr  eranona 3a
HaM3MEHIYHH eNEeKTPHYHM Haroy (Ballantine 1600A, KOjH
HMa cnemusoct npema MM (Cpbuja) cepruduxar Opoj
4101/2 01 10.1 1.2015).

Mepua necuryproct Mepra securyprocr Je H3paxena kao IpoIHpenHa MepHa
HECHI'YDHOCT Koja je IobujeHa MHOXemenm CTaHnaplue
MEpHE HECHTYPHOCTH daxropom UpCKprBama k = 2, koju 3a
TIPETIOCTAR/LEHY HOpMaTHY pacnozneny oxrosapa uusoy
ToBepersa ox 95 %.
Mepua securyprocr Je m3pasena y cknany ca EA-4/02M,

PE3YJITATH ETAJIOHUPAHA

Cﬂmv COmv N
[mV/Pa] [dB] [dB]
35,75 -25,07 0,18
Conr — usmepena ocemmusocm MUKpogona uspascena ymV/Paumay dB re 1V/Pa
N ~ pouiupena mMepua necuzyprocm

Kpaj yseperwa o eManonuparsy
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Naziv merila:
Proizvodaé¢:
Tip:

Serijski broj:

Naruéilac / Imalac merila:

Broj zahteva:
Datum etaloniranja:
Sadrzaj:

U Beogradu, 23.05.2017.

INSTITUT IMS AR
BEOSRAD

Institut IMS a, d,

Metroloska laboratorija za
akustikuy i vibracije

Beograd, Bulevar vojvode Migica 43
tel: (011) 369-15-59

fax: (011) 369-27-72, 369-27-82
e-mail; gﬂg@igstitmfms.rs
www.institutims.rs

¢

ATC

02-016

AKPELIUTOBAHA
NABOPATOPMIA
3A ETANIOHUPAFLE
SRPS ISO/TEC 17025:2006

INSTITUT VATROGAS noo
Novi Sad, Bulevar Vajvode Stepe 86

Broj _ ’_/Z" 773:2 3. "

FLXSTT

Kalibrator zyuka
01dB-Stell, Japan
CAL21

35242178

INSTITUT VATROGAS, D.0.0.
Bulevar Vojvode Stepe 66, 21000 Novi Sad

41-6366 od 22.05.2017.
23.05.2017.
Ukupno 3 strane

Metrologka laboratorija za akustiky i vibracije,
==Hiovodilac,

A\ o~

§%ndar Milenkovié, dipl.in3.
£ 43
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Institut IMS a, d.
Metrologka laboratorija za

akustiku j vibracije
INSTITUT IMS RD Beograd, Bulevar vojvode Migica 43
tel: (011) 369-15-59
BEOSRAD fax: (011) 369-27.72, 369.27.82
e-mail: institutims rs
www.institutims. rs

1. Metod etaloniranja

Etaloniranje je izvrseno U skladu sa standardom IEC 60942:2003, t. B.34 i B35, metodom
Poredenja sa referentnim kalibratorom laboratorije.

2. Metroloska sledivost

3. Uslovi okoline u laboratoriji

Temperatura okoline: t=23.0°C (20°C + 268 *C),
Relativna viaznost vazduha: RH = 55% (40% + 65%),
Atmosferski pritisak: P=101.1 kPa (97 kPa + 105 kPa).

4. Merna nesigurnost
Merna nesigurnost je izrazena kao prosirena merna nesigurnost koja je dobijena mnoZenjem
standardne merne nesigurnosti faktorom Obuhvata k=2 koji za pretpostavijenu normalnu

raspodelu odgovara nivoy poverenja od priblizno 95%. Merna nesigurnost je izrazena u sklady sa
EA-4/02 M: Evaluation of the Uncertainty of Measurement in Calibration.

5. Rezultati etaloniranja

Rezultati etaloniranja su prikazani u Tabelama 1 — 2.

UVERENJE O ETALONIRANJU Strana 2 od 3
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Institut IMS a. d.
Metrologka laboratorija za

HH: i !5:15 IHST'TUT IMS RD ;:g;tr!aﬁ.”B:::\::?;jvode Misica 43

_ tel: (011) 3601559
el BEDOSRAD fax: (011) 369-27-72, 369.27.82

e-mail: off institutims. rs
wWWw.institutims rs

Tabela 1. Tolerancije nominalnog nivoa Zvuenog pritiska referentni nivo 114 4B

Nominalni nivo Izmereni Izmereni Odstupanje od ref. Dopust. Merna
(dB) napon (V) nivo (dB) nivoa (dB) odstup. (dB) * nesig. (dB)

Tabela 2, Tolerancijje nominaine frekvencije,

Odstupanje od ref, Dopust. Merna
frekvencije (%) odstup. (%) * nesig. (%)

Nominaina Izmerena frekvencija
frekvencija (Hz) (Hz)

Napomena:

- Kopija ovog Uverenja nije Zvani¢an dokument. Ovo Uverenje vazi samo kao celina, sa originalom peéata.
* Dopustena odstupanja data su za uredaf klase 1 prema IEC 60942:2003

Metrologka laboratorija za akustikuy i vibracije,

Etaloniranje izvrsio: Rukovodilac,
Damir gavkovié, dipl.inz. mr Aleksandar Milenkovig, dipl.inz.

Kraj uverenja o etaloniranju
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YBepe}be o eTaJmanaH,y Calibration certificate

Laboratorija
BEOGRAD

IRSTHUT VATROGAS DOO
Novi S3d Bulcyvar Movode Stepe 66
Broy __ '?lb__ St e

05 0% AR (G 0s

Kalibraciona laboratorija

AHPEIMTOBAHA
NABOPATOPUIA

3A ETANOHMPARE
t/RH 0337 |2

Eranounpano y:
Place of calibration:
Kopuchux:
Cusromer
Hpouspolay;
Manutacturer
Mepuno:

Unit under test

Tum:

Type

Katanoukw 6poj:
Part no.

Cepujckn 6poj:

Serial no,
Hnentuduraumonn 6poj:
Identification no,

Gpoj nonye:

Order no,

Hatym ETanoHupama;
Date of calibration

Harym usnapaisa:
Issue date

Meropa €TANOHHpama:
Calibration method

Venorn OKONHHE:
Environmenia) conditions

Crepusoct:
Traceability

Mepene H3BplHO
Calibration done by

—_—— e 22—

Epemuja Mp CnoGopman

080 Voepene o

“Laboratorjja" A.0.0., Kanubpauuona naboparopuja, Beorpapn
"Institut Vatrogas", Bynenap Bojsoze Crene 66, 21 000 Hogy Cap

"testo"

Hururanan TEPMOXHrpoaneMoMeTap —

CEH3ODH 3a penatusHy BaaxHoCT 1 TeMIIepaTypy Basmyxa

435-2, Aty,=0,1 °C, ARH,,, = 0,1 %RH (anapar)

Oncer (-20 no 70) °C, (0 no 100) %RH (MynTdynxmmjcka conna)
0563 4350 (anapar)

0635 1535 (uymd)yﬂxuujmca COoHfa)

01203403/604 (anapar)

10308532/502 (Mynmd:yﬂxunjcxa COHIIa)

/
/
04.03.2015.

04.03.2015.

Hpema AokyMenty NPL Guide 103:1996
According to document NPL Guide 103:1996
t=(23+2)°C

"testo" 400, sn 01548619/806, PE3yATaTH Mepema HMajy creausoet no ST Jenunnue npeko
PTB no nawmonansor eranosa Hemauke

"testo" 0636.9741, sn 20162593, PE3ynTatH Mepema HMajy cnemuBocr no SI jeamnuue
npeko PTB 1o waumonansor eranona Hemauke

OuaroBopro nune
Person responsible

Epemuja mp Cnobonan

Y CME C& YMHORaBaTH HCKILY4HBO k8O tenuna. This Calibration centificate may be reproduced solely as o whale document

Vaepeme o CTANORKpaRy 6es noTnnca nesata Hije axehe. Calibration certificates without signature and seal are not valid,

0-5.10.01

Crpana Page 1/2

'LABORATORIJA d.0.0, Jove fli¢a 140, 11000 Beograd

tel: (+381) 11 3121-741
fax: (+381) 114112-171

Www.testo.rs
e-mail; office@testo.rs



Kalibraciona laboratorija

Laboratorija
BEOGRAD

AKPEIUTOBAHA
NAEOPATOPHIA

VBepeme o €TATOHUPARLY Calibration certificae t/RH 0337 |

Pesynrary eTAIOHHpama
Calibration results

l. Penatupua BIaXHOCT Bas/yxa

fet RV, RV, uut AR Vit Ury
RH, B A RH,, Uns

°C % % % %
25,6 30,8 29,0 ~1.8 1,51
25,1 60,1 58,0 -2,1 1,51
25,0 90,2 87,3 -2,9 1,54

2, TemncpaTypa Baiyxa

Reported expanded MEasUring uncertainty is stated as the standard combined measuring uncertainty multiplied with coverage factor
k =2, which for normal distribution corresponds 1o confidence level of 959,

Kpaj Veepema o CTAIOHHpaKY
End of Calibration certificate

Owo Yeepene o CTANOHHpaRY cNe ce YMHOXABATH HCKILYYHBO Kao uemnna. This Calibration certificate may be reproduced solely as a whole docuinent
VBepewe o ETanokupamwy 6es notnuca nieyara wuje naxehe, Calibration certificates without signature and seal are ot valid,

0-5.1001 Crpana Page 2/2

: . tel: (+381) 11 3121-741 Wwwitestors
LABORATORIJA d.0.0, Jove lliéa 140, 11000 Beograd fax:(+381) 114112-171 e-mail: office@testo.rs




Beorpan, Knesa Bumecnara 66, nomrrancky dax 100
Ten.: 30 50 923, axe: 30 50 847, e-mail: oﬁ'lce@hidmct.gov.rs

sede it VAYRSG AL Do
in Sad, Buievar Vovooe Sweee 6

o) ..?J_S -
Ih: ol OiTm atc
02-060
AKPEUTOBAHA
NAGUPATOPHIA
Bpoj 3axresa: 923-1/15-36 . —

YBEPEILE O ETAJIOHUPARY
CALIBRATION CERTIFICATE

Bpoj ysepema: 923-1-1/15.36/1 .
Hatym: 3.03.2015.

Hasue mepuna: JUTHTANIHA aneMomerap Testo 435
Name of measuring instument-

Kapakrepucruguy nomanu: S.n. 10308532-01203403/604
Identification data:

Ipouseohay: Testo
Manufacturer:

Moarocunay 3aXTeBa/KOPHCHHK: Jla6oparopuja x.0.0. — Beorpazn/ Hucruryr Barporac 1.0.0.

Applicant/ User- Hosxu Can
Oro ysepeme CanpKH; 3 ctpane Hatym CTanoHupama:  3.03.2015,
This certificate includes: 3 pages Date of the calibration:

Mepeme oGasuny:

Measuring performed by:
34 .

Hauennnk Mereoponomxe naboparopuje: /f”?f‘ Hupexrop:

Head of the Meteorology laboratory: y 45,%““11;05\;?; 1 __ Director:
VN = %

é‘//w ;{;\;:__ F ;h)s} / ;6( j,p—-,
GE B D o /
s ,'-) &=
O -r&-’d 1‘ " % {
Veepene o CTAIOHHpaBY je Henorur JOKYMEHT M pe ﬂ}gﬁgfﬁemsnx OZBOjeHMX nenosa HHje 103BoMmLeNo,

This calibration certificate is a whole document only and Feproduction of its separate parts is not allowed,
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| Yeeperve o Emanowuparey 6poj:923-1-1/15-36/1

1. Merona eranonn ana
Calibration method

~VTI ca
ManoAir500 ca MpHnanajyhoM “Prandfl” connon.

2 Creaupocr

Traceability

Pesynraru erano Aba CY CACOMBH j0

AONaTHOM onpemom aug

ManoAir500, cep. 6p.73297, ¥Beperwe 6poj: SCS 0046

HHD.
Schiltknecht Calibration Certificate no.: 38897.1 u Schiltknecht Calibration certificate no.: 388973

ISO 17025 oy 12.01.2015. ron.

3. ¥Venorn OKOJINHe
Environmental conditions

Yenoeu y Ja6opatopuju Tokonm HOCTynKa eranonnpama; TeMnepa
H aTMocepeku nprTHCak: 994 hPa,

BI&XHOCT: (43 + 3) %

4. Pesvararn CTANIOHApama
Calibration resylts

Iouerna Gpsuua: 0.1 m/s

Pesynmamu Meperea u npoyera npowypene MepHe HecuzypHoemu ¢y danty Yy mabenu:

Typa: (17 + 2) °C, penarusna

P.op. | Pedepentua Gpouna an:ae;a"g,::m Kopexuuja HP:::::’:;:;:;W
Vr (m/s) : o Vi (m/s) o 4 (m/s) e Umis)

___1__%_‘_#_.0 “ gp i 075 %_‘6,24“%— T
2 2,00 1,73 0,27 0,16
3 3,06 2,69 0,38 0,16
4] 4,05 3,57 0,47 0,16
5. : 5,00 4,45 0,56 0,16

6 8,07 7,13 0,94 0,17 e ehaT
7 16,03 14,16 1,87 0,26
8 19,47 17,29 2,18 0,24
9 18,00 15,98 2,02 0,24
10 12,94 11,38 1,67 0,20
11 6,76 6,17 0,60 0,18
12 3,52 3,11 0,41 0,16




I Veeperse o emanonuparsy 6poj:923-1-1/15-3 6/1 | l

5. Mepna necn HOCT
Uncertainty of mesurement

evaluated as the standard uncertainty multiplied by the factor k=2 which Jor a normal distribution
corresponds to a probability of approximately 95%, Uncertanty of measurement has been evaluated

in compliance with document documen EA 4/02, Expression of the Uncertaingy of Measuremen in
Calibration.

Kpaj yeepersa o emanonuparsy

Veepeme o CTATOHHPaKY je uenoput AOKYMEHT H Penponyximja merosmx O/IBOjeHHX fienora HHj¢ 03RO,
. o o -The calibration certificate is an unijted whole, reproduction o its scparate parts are not allowed,
NML.PC.05-03/02 33




HHCTHTYT 34 HYKJIEAPHE HAVKE ~BHHYA" (TTHE: 101877940)
ﬂaﬁopamopuja 3@ mepMomexnuxy u enepzemury
TLIT. 522, 11001 Beorpanp, Cpbuja

Metponowka nabopaTopuja 3a CTANORUpaH:e Mepuna NpuTHcka (MJITT)
AKpe/UTOBaRa ox cTpane JYAT-a on 18.6.2007. ca AKPEAUTAUHORNUM Gpojem 02-003
Tenedon: (01 1) 3408-250, 3408-352; dake: (011) 645 3670; E-mail: pritisak@vig.bg.ac.rg

YBEPERE O ETAJIOHUPARBY Bpoj: 10-1/15 Crpana
Calibration Certificate Cert, no. Page. No.

172

Hozwocinay saxresa: Huctutyr Bamporac, 1. 0. 0., Hogy Can

Applicant "
Kopuchuxk
Easr Hncruryr Barporac, 1. o, 0., Hoeu Cap
MOIALM O MEPUITY (Measurement device data)
Hazug Mepina (Device hame): TpeTBapay anconyTHor TPHTHCKA
Ipoussohay (Manufacturer): TESTO 511

e et .

i e LT W S e ' e e el
Cepujcxu 6poj (Serial number): 39104465/005
o e P OO

Oncer ﬂ?angff): s s (330-1200) hPa aps

————— o e
Knaca taunocty (Accuracy class): 0.3 % nywor oncera
— L TTTUCTH (Ae — - 70 TYHOT O

T e

Hajmamu nogeox (Resolution): 0.1 hPa

TNOJALIM O ETAJIOHUPARY (Calibration process data)

'« _Tun (Type): _ PAA-33X/80794 .
S '.§ Oncer (Range): (0-1.1) bar aps
; a1 1) bar aps i b
S5 Tpommohay (Mam«ﬁrw__ﬁ_ma&ﬂ@mﬁﬁ_wﬂ_%_
m g Cepujcxn 6poj Serial Number): 135816
~=“PUJCKH Opoj (Serial Number: e T T T i

Ceausoct (Traceabiliry). 015-193-14, JAT Teximna =
i AT ACEAON ﬁ_____.____;—-—_.______q—h_ﬁ_
Mecro ETanonnpama (Place of Calibration): Hucturyr BHHYA, MJIIT
e TR deegC 5% sl dnbi

s i
Merona CTanouupamwa (Calibration Procedure): Mopeheme ca €TANOHOM NPUTHCKa
Osnaka Me'.rone (Identification of calibration Viiy1omo sa etanonnparse MJITL.03.;DKD-R 6.]
procedure): > ‘
e e i S IO S S e ——————
Kopnuwhenn ¢mynn (Medium used): Bazayx
— TSR ._________“._h.——-—___ﬁ__’__q——-__,___%__u__
Temneparypa €TanoHupata (20.0 +0.5) °
Yenosu okonune {Environmental conditions): Bapomerapcku npuTHcak (100.79 +0.3) kPa
Penatugna BIKHOCT Basmyxa (41.2 +] 0%
Hatym ETanoHupama (Date of calibration): 27. 1. 2015,
il g e 2R T—————
VYMuox)aame UENOKyMHOr yBepeisa je
Zossosbeno. Henosn YBepeiba ce mory MUITIT
YMHOXaBaTH camo y3 THCMeHo onobpere MJIIT, Pylcononunau

M.IL

Reproduction of the complete certificate is

allowed. Parts of the certificate may only be

reprodiced with writen approvaj of the MLP. Ap Banentuna Typamanun, AMTULHHK. Mat,




Pesynratu eranonnpama: Bpoj: 10-1/15 Crpana 22
calibration results cert. no. page

OunTana Bpennoct Ipoumpena
Ha Mepuy Mputucax eranona BCP enmaT Oncrynamne Xucrepesne IMoHormHBOCT MepHa
koje ce ETalioHNpa (cTBapHa Bpenoct) POy HeCUIypHocT
p Pe »
gmcguna! (eTanona ) Esr Ap h i v
(E1+E32 - i
El E2 E3 +E2)/2 Esr-p |E2 Elj [E3 - E1f
hPa hPa hPa hPa hPa hPa hPa
999.6 1004.15 1004.15 1004.15 1004.15 4.55 0 0 0.26
T ipn 2 [004.15 1004.15

1100.0 1104.22 1103.92 1103.92 1104.00 0.30 0.30 0.37

900.0 904.88 904.88 905.18 904.96 4.96 0 0.30 0.30
800.0 805.71 805.11 804.11 805.01 5.01 0.60 1.60 1.01
700.0 705.34 705.64 705.64  705.57 5.57 0.30 0.30 0.32
600.0 605.57 605.77 606.37 605.87 5.87 0.20 0.80 0.52
500.0 505.70 506.30 505.70 506.00 6.00 0.60 0 0.39
400.0 405.43 405.63 405.73 405.61 5.61 0.20 0.30 0.27
300.0 305.76 305.86 305.26  305.69 5.69 0.10 0.50 0.33
Hanomena: VYeepeme o ETanoRupamwy 6p. 10/15 Jje nocnaro nowToM, a Hije cTurno KOPHCHHKY,

Commeny

corresponds to g coverage probability of g proximately 95 % The standard uncertainty of
measurement has been determined in accordance with EA-4/02 M: 2013, Evaluation of the

Uncertaingy of Measurement in Calibration.

KPAJ YBEPEWA O ETAJIOHUPARY

end of calibration certificate




